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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22. 


Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti 
di misura. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli 
strumenti di misura; 


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposi- 
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge 
comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, 
commi 1, 3 e 4, 22, nonché l’allegato 8; 


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 


Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposi- 
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - leggé 
comunitaria 1994; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio’ dei 
Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobte,2006; 


Acquisiti i pareri delle competenti commîssioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Répubblica; 


Vista la deliberazione del Consiglto_ dei Ministri, 
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; 


Sulla proposta del Ministro per-le, politiche europee 
e del Ministro dello sviluppo eeenomico, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e 
dell’economia e delle finanze; 


EMANA 
il seguente.decreto legislativo: 


Art. 1. 


Oggetto’ campo di applicazione 


1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai 
sistemi conXfunzioni di misura definiti agli allegati 
specifici concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i 
contatori )del gas e i dispositivi di conversione del 
volume MI-002), i contatori di energia elettrica attiva 
e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di 
calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione 
continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dal- 


l’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funziona- 
mento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), 
le misure materializzate (MI-008),gli strumenti di 
misura della dimensione (MI-009)/e gli analizzatori 
dei gas di scarico (MI-010). 


2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti 
cui debbono conformarsi 1\dîspositivi e i sistemi di cui 
al comma 1 ai fini dellaMoro commercializzazione e 
messa in servizio per, le funzioni di misura giustificate 
da motivi di interesse\pubblico, sanità pubblica, sicu- 
rezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’am- 
biente, tutela dei%éonsumatori, imposizione di tasse e 
di diritti e lealtàdelle transazioni commerciali. 


Art. 2. 
Definizioni 


1, At fini del presente decreto legislativo s'intende per: 


a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema 
con funzioni di misura rientrante nell’articolo 1; 


b) sottounità, un dispositivo hardware così deno- 
minato negli allegati specifici, che funziona in modo 
indipendente e che costituisce uno strumento di misura, 
unitamente: 


1) ad altre sottounità, con cui è compatibile, 
ovvero 


2) con uno strumento di misura con cui è 
compatibile; 


c) controlli metrologici legali, i controlli per 
motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza 
3 : . E ; i 
pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, 
imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e 
lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare 
che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le 

funzioni cui è destinato; 


d) fabbricante, la persona fisica o giuridica 
responsabile della conformità dello strumento di 
misura al presente decreto, ai fini della commercializza- 
zione del medesimo col proprio nome o della messa in 
servizio del medesimo per 1 propri scopi; 


e) commercializzazione, la prima messa a disposi- 
zione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gra- 
tuito, di uno strumento destinato ad un utente finale; 


f) messa in servizio, la prima utilizzazione di uno 
strumento destinato all’utente finale per i fini a cui esso 
è destinato; 
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g) mandatario, una persona fisica o giuridica sta- 
bilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per 
iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai 
sensi del presente decreto; 


h) norma armonizzata, una specifica tecnica adot- 
tata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), 
dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotec- 
nica (CENELEC), dall’Istituto europeo per le norme 
di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi 
organismi o da due di essi, a richiesta della Commis- 
sione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura d’informazione nel 
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società dell’informa- 
zione, ed elaborata in conformità agli orientamenti 
generali concordati fra la Commissione europea e gli 
organismi europei di normalizzazione; 


i) documento normativo, un documento conte- 
nente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione 
internazionale di metrologia legale (OIML), che è sog- 
getto alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 2004/22/CE. 


Art. 3. 


Applicabilità alle sottounità 


1. Le disposizioni del presente decreto sì applicano 
alle sottounità di cui agli allegati specifici che stabili- 
scono i requisiti essenziali ad essi relativi. 


2. Le sottounità e gli strumenti di misura possono 
essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate 
ai fini dell’accertamento della conformità. 


Art. 4, 


Requisiti essenziali e valutazione della conformità 


1. Lo strumentediimisura deve conformarsi ai requi- 
siti essenziali di cul all’allegato I e all’allegato specifico 
relativo allo strumento. 


2. La cofiformità dello strumento di misura ai requi- 
siti essenziali è valutata conformemente all’articolo 7. 


3. Levmiformazioni di cui all’allegato I o agli allegati 
specifici dei singoli strumenti sono fornite anche in 
lingua italiana, ai fini dell’utilizzo corretto degli stessi 
strumenti. 
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Art. 5. 


Marcatura di conformità 


1. La conformità di uno struménto’di misura a tutte 
le disposizioni del presente decreto èattestata dalla pre- 
senza, sul medesimo, della mafeatura CE e della marca- 
tura metrologica supplementare secondo quanto speci- 
ficato all’articolo 13. 


2. La marcatura CE e la marcatura metrologica sup- 
plementare sono apposte dal fabbricante o sotto la 
responsabilità di quest’ultimo. Se necessario, le marca- 
ture possono essereyapposte sullo strumento durante il 
processo di fabbricazione. 


3. Sullo&strumento di misura può essere apposta 
qualsiasitaltra marcatura, a patto che quest’ultima non 
riduca/a visibilità e la leggibilità della marcatura CE e 
della\ marcatura metrologica supplementare e non 
tragga/in inganno terzi relativamente al significato 0 
alla\forma delle marcature stesse. 


4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a 
misure adottate in base a direttive comunitarie relative 
ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della 
marcatura CE, questa indica che lo strumento in que- 
stione si presume conforme anche a dette direttive. In 
tale caso i riferimenti della pubblicazione di tali diret- 
tive nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono 
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istru- 
zioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo 
strumento di misura. 


Art. 6. 


Commercializzazione e messa in servizio 


1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente 
decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per 
le funzioni di misura di cui all’articolo 1, comma 2, solo 
se muniti della marcatura CE e della marcatura metro- 
logica supplementare di cui all’articolo 13. 


2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimo- 
strazioni, è consentita l’esposizione di strumenti non 
conformi al disposto del presente decreto, purché sia 
indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono 
conformi e che non possono essere commercializzati o 
messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all’arti- 
colo 1, comma 2, finché non saranno resi conformi. 
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Art. 7. 


Valutazione della conformità 


1. La valutazione della conformità di uno strumento 
di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è 
effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle 
procedure di valutazione della conformità elencate nel- 
l’allegato specifico dello strumento. Il fabbricante for- 
nisce, se del caso, la documentazione tecnica per speci- 
fici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nel- 
l’articolo 8. 


2. I moduli di valutazione della conformità costi- 
tuenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad 
HI del presente decreto. 


3. I documenti relativi alla accertata valutazione di 
conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue uffi- 
ciali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo 
notificato che esegue tale valutazione di conformità, o 
in una lingua accettata da tale organismo. 


Art. 8. 


Documentazione tecnica 


l1.La documentazione tecnica deve descrivere in 
modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione’ e 
il funzionamento dello strumento di misura e deve con- 
sentire di valutare la conformità dello stesso ai(requisiti 
fissati dal presente decreto. 


2.La documentazione tecnica deve essere sufficiente- 
mente dettagliata per assicurare: 


a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; 


b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli 
strumenti prodotti quando essi, sono correttamente 
tarati avvalendosi degli opportùni/mezzi previsti; 


c) l’integrità dello strumento. 


3. Ai fini della valutazione’e dell’identificazione dello 
strumento, la documentazione tecnica deve includere 
quanto segue: 


a) una descrizione generale dello strumento; 


b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, 
nonché 1 piani.relativi a componenti, sottounità, circuiti; 


c) le proeedure di fabbricazione per garantire una 
produzione omogenea; 


d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elet- 
tronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso 
dell’informazione del software logico e generale che ne 
illustrino le caratteristiche e il funzionamento; 
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e) le descrizioni e le spiegazioni necéssarie per 
comprendere le lettere 5), c) e 4), compreso*il funzio- 
namento dello strumento; 


£) un elenco delle norme o dei documenti norma- 
tivi previsti all’articolo 10, applicati“ tutto o in parte; 


g) le descrizioni delle soluzioni adottate per sod- 
disfare 1 requisiti essenziali qualora non siano state 
applicate le norme e i documenti normativi previsti 
all’articolo 12; 


h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; 


i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, 
per dimostrare che-l©xstrumento è conforme a: 


1) i requisiti del presente decreto in base alle 
condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai 
disturbi ambientali specifici; 


2)-Je specifiche di durata dei contatori del gas, 
dell’acqua,’ di calore nonché dei contatori di liquidi 
diversi dall’acqua; 


)) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati 
diesame CE del progetto per quanto concerne gli 
strumenti che contengono parti identiche a quelle del 
progetto. 


4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e 
delle marcature. 


5. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di 
compatibilità con interfacce e sottounità. 


Art. 9. 


Criteri per la notifica degli organismi 


1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo 
economico sono riconosciuti gli organismi nazionali 
notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di 
valutazione della conformità di cui all’articolo 7. 


2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri: 


a) l’organismo, il suo direttore e il personale coin- 
volto nei compiti di valutazione della conformità 
non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, 
installatori od utilizzatori degli strumenti di misura 
che debbono ispezionare, né loro mandatari. Inoltre 
essi non debbono aver preso parte alla progettazione, 
fabbricazione, commercializzazione o manutenzione 
degli strumenti in questione, né rappresentare i soggetti 
impegnati in tali attività. I criteri di cui sopra non vie- 
tano la possibilità di scambio di informazioni tecniche 
tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della 
valutazione della conformità; 
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b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di 
autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella 
sua partecipazione proprietaria e direzionale da qua- 
lunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od 
utilizzatore di strumenti di misura che possano influen- 
zare il loro giudizio o i risultati della valutazione della 
conformità da essi effettuata. La retribuzione dell’orga- 
nismo, del suo direttore e del personale coinvolto non 
può essere correlata al numero dei compiti di valuta- 
zione di conformità ed ai loro risultati; 


c) le valutazioni della conformità sono effettuate 
con il più elevato grado di integrità professionale e 
competenza tecnica in campo metrologico. L’organi- 
smo può subappaltare compiti specifici solo previa 
verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti pre- 
scritti dal presente provvedimento. L'organismo deve 
conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo 
economico i documenti attestanti la valutazione del 
subcontraente e che documentino le attività svolte da 
quest’ultimo ai sensi del presente decreto; 


d) l'organismo deve disporre del personale e degli 
impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi 
connessi alla valutazione della conformità. L’organi- 
smo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i 
compiti di valutazione della conformità per cui è stato 
notificato, ferma restando la possibilità che i medesimi 
compiti siano realizzati dall'organismo per conto” e 
sotto la responsabilità dello stesso; 


e) l’imparzialità dell'organismo, del direttore e del 
personale deve essere garantita. L’organismomnotificato 
deve prefissare il compenso, forfetario e 6mmicompren- 
sivo, per le procedure di valutazione diconformità indi- 
pendentemente dai risultati e dai compiti svolti; 


f) Vorganismo, non pubblitoy deve contrarre 
un’assicurazione per la responsabilità civile; 


g) il direttore e il personale dell’organismo sono 
obbligati a rispettare il “segreto professionale per 
quanto riguarda tutte/le. informazioni ottenute nel 
corso dell’esercizio delle-loro funzioni, ai sensi del pre- 
sente decreto, eccetto che nei confronti del Ministero 
dello sviluppo economico che li ha designati. 


3. Gli organismi designati di cui al presente articolo 
sono notificatiagli altri Stati membri e alla Commissione 
europea, unitamente ai numeri d’identificazione attri- 
buiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o 
ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è 
stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a 
cui appartiene lo strumento, all’intervallo di misura, alla 
tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello 
strumento che limiti la portata della notifica. 
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Art. 10. 


Modalità di richiesta di notifica 


1. Gli organismi interessati alla.motifica agli altri 
Stati membri e alla Commissione-inoItrano le richieste 
di designazione secondo le modalità riportate nell’alle- 
gato II al presente decreto. 


Arti. 


Vigilanza sugli organismi 


1. Il Ministero dello sviluppo economico: 


a) verifica îkpossesso dei requisiti degli organismi 
di cui all’artieolo 9; 


b) procede a controlli periodici per accertare che 
l’organismo continui a rispettare le condizioni alle quali 
è stato hotificato anche per mezzo di organismi pub- 
blici specificamente autorizzati; 


é) ritira la notifica qualora constati che l’organi- 
smo in questione non risponde più ai requisiti prescritti. 
Il ritiro della notifica è disposto con provvedimento 
motivato del Ministero dello sviluppo economico. 


Art. 12. 


Norme armonizzate e documenti normativi 


1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui 
all’allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli 
strumenti di misura che rispettano le norme tecniche 
europee armonizzate ad essi relative 1 cui riferimenti 
sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea. Nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana è pubblicato il riferi- 
mento alle norme sopra indicate o alle eventuali 
norme tecniche nazionali equivalenti. 


2. Sono ritenuti altresì conformi ai requisiti essenziali 
di cui all’allegato I e agli allegati da MI-001 a 
MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le 
parti corrispondenti dei documenti normativi e degli 
elenchi adottati e individuati ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è 
pubblicato il riferimento ai documenti normativi di 
cui al presente comma. 


3. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in 
parte gli elementi delle norme o dei documenti norma- 
tivi di cui ai commi 1 e 2, è ritenuto conforme ai soli 
requisiti essenziali corrispondenti. 
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4. Il fabbricante può utilizzare qualsiasi soluzione 
tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all’alle- 
gato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI-010 e 
può avvalersi della presunzione di conformità di 
cui ai commi I, 2 e 3, previa corretta applicazione 
delle norme tecniche e documenti normativi di cui 
ai commi 1, 2 e 3. 


5. Le pertinenti prove menzionate all’articolo 8, 
comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispon- 
dente programma di prova è stato svolto conforme- 
mente ai documenti di cui al presente articolo e se i 
risultati delle prove garantiscono la conformità ai 
requisiti essenziali. 


Art. 13. 


Marcature 


1. La marcatura CE di cui all’articolo 5 è costituita 
dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato 
alla sezione I, lettera B), punto d), dell’allegato della 
decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non può 
essere di altezza inferiore a 5 mm. 


2. La marcatura metrologica supplementare è costi- 
tuita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre 
dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in uN 
rettangolo. L’altezza del rettangolo è uguale all’altezza 
della marcatura CE. La marcatura metrologica-sùpple- 
mentare segue immediatamente la marcatura;CE, 


3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di 
valutazione della conformità, il numero d’identificazione 
dell'organismo notificato di cui all’articolo 9 segue 
immediatamente la marcatura CE e la marcatura metro- 
logica supplementare. 


4. Qualora uno strumento dismisura consti di un 
insieme di dispositivi, che non“siano sottounità, che 
funzionano in modo congiunto, le marcature sono 
apposte sul dispositivo principale dello strumento in 
questione. 


5. Qualora uno strumétito di misura sia di dimensioni 
troppo ridotte o siatttoppo sensibile per poter recare la 
marcatura CE e la marcatura metrologica supplemen- 
tare, tali marcature ‘sono apposte sull’eventuale imbal- 
laggio e sui doclîmenti di accompagnamento richiesti 
dalla direttiva‘2004/22/CE. 


6. La marcatura CE e la marcatura metrologica sup- 
plementare sono indelebili. Il numero d’identificazione 
dell’organismo notificato è applicato in modo indele- 
bile e non può essere rimosso senza essere distrutto. 
Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facil- 
mente accessibili. 
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Art. 14. 


Vigilanza sul mercato 


1. I soggetti individuati con successivo decreto mini- 
steriale, diversi da quelli di cui alFatticolo 9, svolgono 
attività di vigilanza sul mercato. 


2. Il Ministero dello svilupforeconomico è l’autorità 
competente per lo scambio di informazioni con gli altri 
Stati membri e con la Comîhissione europea. 


Att. 15. 


Norma di rinvio 


1. Alle procedure relative all’attività di notifica degli 
organismi di\cui all’articolo 9 ed a quelle di vigilanza 
sugli organismi stessi si applicano le disposizioni 
dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, 
recanté»disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee - legge comunitaria 1994, 


2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui 
all’articolo 47, comma 4, della predetta legge 6 febbraio 
1996, n. 52, è emanato entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 


Art. 16. 


Clausola di salvaguardia 


1. Il Ministero dello sviluppo economico può vietare 
o limitare l’ulteriore commercializzazione e utilizza- 
zione di uno strumento di misura di uno specifico 
modello, munito della marcatura CE e della marcatura 
metrologica supplementare, qualora non soddisfino i 
requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche 
di cui al presente decreto, anche se correttamente 
installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni 
del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate 
per ritirare tali strumenti dal mercato. 


Art. 17. 


Marcature apposte indebitamente 


1. Fatto salvo l’articolo 16, qualora il Ministero dello 
sviluppo economico accerti che la marcatura CE e 
la marcatura metrologica supplementare siano state 
apposte indebitamente, assegna al fabbricante o al 
suo mandatario un termine per rendere lo strumento 
indebitamente marcato conforme alle disposizioni del 
presente decreto relative alla marcatura CE e alla 
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marcatura metrologica supplementare, ordinando di 
porre termine all’infrazione alle condizioni imposte 
dallo stesso Ministero. 


2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 per- 
sista, il Ministero adotta, sentito il Comitato centrale 
metrico, tutti i provvedimenti necessari per limitare o 
vietare la commercializzazione dello strumento in que- 
stione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero 
vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo 
quanto previsto all’articolo 16. 


Art. 18. 


Cooperazione amministrativa 


1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono 
al Ministero dello sviluppo economico - Direzione 
generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela 
dei consumatori: 


a) gli elenchi delle attestazioni di conformità rila- 
sciati, nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni 
stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, 
compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati 
ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli 
attestati già rilasciati; 


b) le approvazioni dei sistemi di qualitàrilasciate 
dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi 
di qualità rifiutati o ritirati. 


2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a 
disposizione degli organismi da essosnotificati tutte le 
informazioni necessarie relative vagli attestati e alle 
approvazioni dei sistemi di qualità. 


Art. 19. 


Aggiornamentose controlli successivi 


1. All’aggiornamento e alla modifica delle disposi- 
zioni degli allegati.si provvede con decreto del Ministro 
dello sviluppe economico, sentito il Comitato centrale 
metrico. 


2. IV Ministro dello sviluppo economico stabilisce, 
con uno più decreti, i criteri per l’esecuzione dei con- 
trolli metrologici successivi sugli strumenti di misura 
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immis- 
sione in servizio. 
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Art. 20. 


Sanzioni 


1. Salvo che il fatto costituisca»reato, chiunque 
commercializza o mette in servizio strumenti di 
misura utilizzati per le funzioni\di cui all’articolo 1, 
comma 2, di cui agli allegatitrda MI-001 a MI-010, 
privi della idonea marcatura CE è punito con l’appli- 
cazione della sanzione ammimistrativa consistente nel 
pagamento di una somma/da 500 euro a 1500 euro 
per ciascuno strumento. Commercializzato e messo in 
Servizio. 


2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi 
notificati che consentono l'applicazione delle marcature 
di cui all’articolo 13’a strumenti di misura non conformi 
alle disposizioni del presente decreto legislativo sono 
sottoposti alla”medesima sanzione di cui al comma 1. 


3.I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 
sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al 
Segretario generale della camera di commercio, indu- 
stra, artigianato e agricoltura competente per territorio. 


Art. 21. 


Abrogazioni 


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti: 


a) decreto del Presidente della Repubblica 23 ago- 
sto 1982, n. 857, che recepisce la direttiva 71/318/CEE, 
del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas; 


b) decreto del Presidente della Repubblica 12 ago- 
sto 1982, n. 736, che recepisce la direttiva 71/319/CEE, 
del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legisla- 
zioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi 
diversi dall’acqua; 


c) decreto del Presidente della Repubblica 12 ago- 
sto 1982, n. 737, che recepisce la direttiva 71/348/CEE, 
del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legisla- 
zioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori 
per contatori di liquidi diversi dall’acqua; 


d) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
1982, n. 864, che recepisce la direttiva 73/362/CEE, 
del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle misure 
lineari materializzate; 


e) decreto del Presidente della Repubblica 23 ago- 
sto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, 
del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legi- 
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slazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua 
fredda, per quanto riguarda 1 contatori di cui all’alle- 
gato MI-001, contemplati dal presente decreto; 


f) decreto del Presidente della Repubblica 23 ago- 
sto 1982, n. 846, che recepisce la direttiva 75/410/CEE, 
del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legisla- 
zioni degli Stati membri relative agli strumenti per 
pesare totalizzatori continui; 


g) decreto del Presidente della Repubblica 10 set- 
tembre 1982, n. 872, che recepisce la direttiva 76/891 / 
CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di 
energia elettrica; 


h) decreto del Presidente della Repubblica 23 ago- 
sto 1982, n. 866, che recepisce la direttiva 77/95/CEE, 
del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legi- 
slazioni degli Stati membri relative ai tassametri; 


i) decreto del Presidente della Repubblica 23 ago- 
sto 1982, n. 856, che recepisce la direttiva 77/313/CEE, 
del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legisla- 
zioni degli Stati membri in materia di complessi di 
misurazione per liquidi diversi dall’acqua; 


1) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
1982, n. 834, che recepisce la direttiva 78/1031/CEE, del 
5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a 
funzionamento automatico; 


m) decreto del Presidente della Repubblica 
23 agosto 1982, n. 855, che recepisce la direttiva 
79/830/CEE, dell’11 settembre 1979, per il ravvicina- 
mento delle legislazioni degli Stati membri/telative ai 
contatori di acqua calda. 


2. Sono abrogate le disposizioni del testoruinico delle 
leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 
1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti 
o incompatibili con il presente decreto: 


Art. 22 


Disposizionitransitorie 


l.La commercializzazione e la messa in servizio 
degli strumenti di misufa‘sottoposti ai controlli metro- 
logici legali che soddisfino le norme applicabili ante- 
riormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla 
scadenza della validità dell’omologazione di tali stru- 
menti. In caso di omologazione di validità indefinita, 
la commercializzazione e la messa in servizio degli stru- 
menti di misura sottoposti a controlli metrologici legali 
che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 
30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 
2016. 


2. Pergli strumenti di misura per i quali sia stata pre- 
sentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi 
della normativa nazionale e comunitaria in vigore 
prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammis- 
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sione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà 
rilasciato ai sensi della stessa normativa=e=eomunque 
avrà validità fino al 30 ottobre 2016. 


3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cùi all’articolo 1, 
comma |, se utilizzati per le funzioni.di@misura previste al 
comma 2 del medesimo articolo e peni quali la normativa 
in vigore fino al 30 ottobre 2006 nen prevede i controlli 
metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare 
ad essere utilizzati anche senza'essere sottoposti a detti 
controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione. 


Art. 23. 


Disposizioni finanziarie 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


2. Le/pubbliche amministrazioni provvederanno alle 
attività'-previste dal presente decreto con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 


Art. 24. 


Entrata in vigore 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- 
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 2 febbraio 2007 


NAPOLITANO 


PRODI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


BonIno, Ministro per le 
politiche europee 


BERSANI, Ministro dello 
sviluppo economico 


D’ALEMA, Ministro degli 
affari esteri 


MASTELLA, Ministro della 
giustizia 
PADOA ScHIOPPA, Ministro 


dell'economia è delle 
finanze 


Visto, il Guardasigilli: MASTELLA 
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ALLEGATO I 
REQUISITI ESSENZIALI 


Lo strumento di misura deve garantire un clevato livello di tutela metrologica affinché le parti 
possano reputare alidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione 
dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di 


misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. 

Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi 
per conseguire tali obiettivi, completati, sc del caso, dai requisiti specifici dello strumento 
riportati negli allegati da MI-001 a MI-010, in cui si illustrano im mode piùdellagliato alcuni 
aspetti dei requisiti generali. 

Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono cofito dell'impiego cui lo 
strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo. 
DEFINIZIONI 

Misurando, 

Con "misurando" si intende la quantità effettivamente sottoposta a misurazione. 


Grandezza d'influenza. 
Con "grandezza d'influenza" si intende una quantità che non è il misurando ma che influenza il 
risultato della misurazione. 


Condizioni di funzionamento nominali) 


Con "condizioni di funzionamento/nominali" si intendono i valori relativi al misurando e alle 
grandezze d'influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno 


strumento. 
Disturbo. 


Una grandezza d'influenza’! cui valore è entro i limiti specificati nel requisito pertinente ma al 
di [uori delle specifiche, condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una 
grandezza d'influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento 


nominali non sono’specificate. 
Valore di variazione critico. 


Con "valore di variazione critico" si intende il valore in corrispondenza del quale la variazione 


del risultato della misurazione è reputata indesiderabile. 


Misura materializzata. 


Con "misura materializzata" si intende un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo 


permanente, nel corso del suo Impiego, uno o più valori noti di una data quantità. 
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Transazione commerciale di vendita diretta. 
Con "transazione commerciale di vendita diretta" si intende una transazione in cui 
- il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prezzo da pagare; 


- almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è ‘un 


consumatore 0 qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e 


- tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul&posto e sul 


momento. 

Ambienti climatici. 

Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di 
misura. Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati membti &stata definita una serie 


di limiti di temperatura. 
Servizio di pubblica utilità. 


È considerato servizio di pubblica utilità quello svolto da.ùn‘ente erogatore di elettricità, gas, 


riscaldamento o acqua. 
REQUISITI 
1. Errori tollerati 


1.1, In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, l'errore di misurazione 
non deve superare il valore dell'errore massinfo tollerato riportato nei requisiti specifici relativi 


allo strumento in questione. 


Salvo indicazione contraria contenuta’negli Allegati specifici di uno strumento, l'errore 
massimo tollerato è espresso Leome valore bilaterale dello scarto rispetto al valore di 


misurazione effettivo. 


1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in presenza di un disturbo, i requisiti di 
prestazione di uno strufiento devono corrispondere a quanto riportato nei requisiti specifici 
relativi allo strumentb.in)/questione. 

Nel caso in cui, lo/ strumento sia destinato ad essere Impiegato in un determinato campo 
clettromagnetico continuo permanente, la prestazione consentita nel corso della prova "campo 
elettromagnetico irradiato - a modulazione di ampiezza" non deve superare l'errore massimo 


tollerato( 


1.3. Il fabbricante deve specificare gli ambienti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui 
lo strumento è destinato ad essere impiegato, l'alimentazione elettrica e le altre grandezze 
d'influenza suscettibili di pregiudicarne l'accuratezza, tenendo conto dei requisiti riportati negli 


Allegati specifici relativi allo strumento in questione. 


17-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


1.3.1. Ambienti climatici 
Salvo disposizioni diverse contenute negli allegati da MI-001 a MI-010, il fabbricante deve 
specificare il limite di temperatura superiore c il limite di temperatura inferiore di ciascuno, dei 


valori indicati nella tabella 1, Indicare se lo strumento è progettato per l'umidità condensata 0 


per l'umidità non condensata e precisare l'ubicazione prevista dello strumento, ossia imsluogo 


aperto o chiuso. 


LABELLA 1 


Limiti di temperatura 


Limite inferiore di temperatura —10°0 —=25C 


1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi daM1 a M3 descritte in appresso. 


MI La presente classe si applica agli strumenti impiegati înluoghi sottoposti a vibrazioni e ad 
urti di scarsa importanza: ad esempio, a strumenti\ fissati a strutture di supporto leggere 
soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa entità Uerivanti da operazioni di abbattimento o 


percussione locali, da porte che sbattono, ecc. 

M2 La presente classe si applica agli strumenti impicgati in luoghi caratterizzati da livelli 
importanti o elevati di vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio 
di veicoli nelle vicinanze) come pùrè yin luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri 
trasportatori, ecc. 

M3 La presente classe si appliea=agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli 
elevati ed elevatissimi di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati direttamente 
su macchine, nastri trasportatefi, ccc. 

b) In relazione con gli ‘ambienti meccanici si deve tener conto delle seguenti grandezze 
d'influenza: 

- Vibrazione, 

- Urto meccanico. 


1.3.3. a) -Glivambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi El, E2 o E3 descritte in 


appresso, salvo disposizioni diverse contenute nei pertinenti Allegati specifici. 


El \La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi 
glettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in edifici residenziali, 
commerciali e dell'industria leggera. 

E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui 1 disturbi 


elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri edifici industriali. 
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E3 La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali 
strumenti devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i seguenti requisiti aggiuntivi: 

- riduzioni della tensione di alimentazione causate dall'alimentazione di circuiti di starter, dei 
motori a combustione interna, 


- sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria scarica mentre il motore è in 


funzione. 


b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve tener conto delle segueriti grandezze 


d'influenza: 

- interruzioni di tensione, 

- brevi riduzioni di tensione, 

- transitori di tensione su lince di alimentazione c/o lince di segnali, 

- scariche elettrostatiche, 

- campi elettromagnetici a radiofrequenze, 

- campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su linee di alimentazione e/o lmee di 
segnali, 

- sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee*di segnali. 

1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre,tener conto, se del caso, sono le seguenti: 

- variazioni di tensione, 

- variazioni di frequenza di rete, 

- campi magnetici a frequenza industriale, 

- qualsiasi altra grandezza che*pOSsa influenzare in maniera significativa l'accuratezza dello 
strumento. 

1.4. Durante l'esecuzione delle prove previste nella presente decreto, si applicano i punti 
seguenti: 

1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione degli errori 

I requisiti essenziali specificati ai punti 1,1 ec 1.2 formano oggetto di verifica per ciascuna 
grandezza d'infitrenza pertinente, Salvo disposizioni diverse contenute nell'allegato specifico di 
uno strumento, tali requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza d'influenza sia 


applicata separatamente e il suo effetto sia valutato separatamente, mantenendo tutte le altre 
grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore di riferimento. 

Isc prove metrologiche debbono essere effettuate durante o successivamente all'applicazione 
della grandezza d'influenza, indipendentemente dalla condizione che corrisponde alla 
situazione normale di funzionamento dello strumento nel momento in cul è probabile che si 


manifesti la grandezza d'influenza. 
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1.4,2. Umidità ambiente 


- A seconda dell'ambiente climatico di funzionamento in cui lo strumento è destinato ad essere 
impiegato, possono essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in assenza di 
condensazione) sia la prova di calore umido ciclico (con condensazione). 

- La prova di calore umide ciclico è appropriata nei casi in cui vi sia un'elevata condensazione 
o in cui la penetrazione di vapore acqueo sia accelerata per effetto della respirazioneYQualora 
l'umidità non condensata costituisca un fattore, è appropriata la prova di calore umido stabile. 
2. Riproducibilità 

Qualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo differerite © da parle di un 
utilizzatore differente, a parità di tutte le altre condizioni, si deve ottegere una successione di 
risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione 
deve essere di scarsa entità in rapporto all'errore massimo tollerato; 

3. Ripetibilità 

Qualora il medesimo misurando sia applicato nelle medesime condizioni di misurazione, si 


deve ottenere una successione di risultati di misurazione,strettamente analoghi. La differenza 


tra i risultati della misurazione deve essere minima xin,rapporto all'errore massimo tollerato. 

4. Discriminazione e sensibilità 

Lo strumento di misura deve essere sufficientemente sensibile c la sua soglia di 
discriminazione deve essere sufficientemente bassa in relazione ai compiti di misurazione cul 
cesso È destinato. 

5. Durabilità 

Lo strumento di misura deve essère progettato in modo da mantenere un'adeguata stabilità delle 
proprie caratteristiche metrologiche in un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che 
la sua installazione, manutenzione e impiego siano effettuati in modo corretto conformemente 
alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso è destinato. 

6. Affidabilità 

Uno strumentodi, misura deve essere progettato in modo da ridurre, per quanto possibile, gli 
effetti di un “difetto che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato della misurazione, a 
meno che.la presenza di tale difetto sia ovvia. 

7. Idoneità 

7.1.0 strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego 
fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo 


involontariamente in modo scorretto, 
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7.2. Lo strumento deve essere alto all'impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni 
pratiche di lavoro e deve consentire di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione 


corretto senza dover richiedere all'utilizzatore requisiti irragionevoli. 


7.3. GIi errori di uno stramento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in 
punti della portata o della corrente al di fuori dell'intervallo controllato non devonosessere 


indebitamente influenzati. 


7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la misurazione di valorindel’misurando 
che siano costanti nel tempo, esso deve essere insensibile a fluttuazioni di-piteola entità del 


valore del misurando, oppure deve reagire in modo appropriato. 


7.5, Lo strumento di misura deve essere resistente e 1 materiali concui è costruito debbono 


essere adatti alle condizioni in cui esso è destinato ad essere impiegato. 


7.6. Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue 
funzioni successivamente alla sua commercializzazione e-alvsuo impiego. Se necessario 
dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai 


fini di tale controllo. La procedura di prova va descrittanel)manuale d'istruzioni. 


Se a uno strumento di misura è collegato un soflwaré, che svolge altre funzioni oltre alla 
misurazione, il sollware che risulti critico ai finiTdelle caratteristiche metrologiche deve essere 
identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato. 


8. Protezione dall'alterazione 


8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate 
in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna 
caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo 


strumento di misura. 


8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve 
essere progettato in modovda fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste 
debbono consentire disdimostrare eventuali interventi effettuati. 

8.3. Ogni soflwarèche risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere 
identificato coîe tale e mantenuto in condizioni di sicurezza. 

Fsso deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misura. 

Le prove di un eventuale intervento debbono essere disponibili per un ragionevole periodo di 


tempo. 


8.4. dati di misurazione, il software che è critico per le caratteristiche della misurazione e i 
parametri importanti sul piano metrologico memorizzati o trasmessi debbono essere 


adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali. 
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8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubblica utilità il visualizzatore 
della quantità totale fornita o i visualizzatori da cui la quantità totale fornita può essere fatta 
derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da corrispondere; 


non debbono essere riazzerabili in corso d'uso. 


9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e informazioni di cui-esso 


deve essere corredato 

9.1, Sullo strumento di misura debbono essere apposte le seguenti iscrizioni: 

- marca o nome del fabbricante, 

- informazioni relative all'accuratezza dello strumento, 

come pure, se del caso: 

- dati pertinenti alle condizioni di Impiego, 

- la capacità di misurazione, 

- l'intervallo di misura, 

- marcatura di identificazione, 

- numero dell'attestato di esame CE del tipo o dell'attestato di esame CE del progetto, 


- informazioni che precisino se i dispositivi sipplementari da cui si ottengono risultati 
metrologici soddisfano o meno le disposizioni della presente decreto sui controlli metrologici 
legali. 

9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile 
per poter recare le informazioni/‘pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte 
sull'eventuale imballaggio e, suisdoeumenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni 


del presente decreto. 


9.3. Lo strumento deve essere torredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo 
strumento stesso sia tanito=semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di 


facile comprensione &ineludere, se del caso: 
- condizioni di funzionamento nominali; 
- classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico; 


- limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di condensazione, utilizzazione m luogo 


chiuso 0 aperto; 


- istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto 


consentite; 
- Îstruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo; 


- requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misura. 
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9.4, Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati 
per la misurazione di servizi di pubblica utilità, non è necessario un manuale di istruzioni per 


ciascuno strumento, 


9.5, Salvo Indicazione contraria riportata in un allegato specifico dello strumento, il valore di 
una divisione di un valore misurato deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5 * 10n, laddeve n 
indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figurare l'unità 


di misura o il simbolo ad essa relativo, 


9.6. Le misure materializzate debbono essere contrassegnate da un valore nominale o da una 


scala, accompagnati dall'unità di misura. 


9.7. Le unità di misura impiegate e i rispettivi simboli debbono» essere conformi alle 


disposizioni giuridiche a livello comunitario relative alle unità di miSsurà e ai rispettivi simboli. 


9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformementevai requisiti debbono essere 


chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili. 
10, Indicazione del risultato 
10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire mediante visualizzatore o copia stampata. 


10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiaraved inequivocabile, e accompagnata dalle 
marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in 
questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura del risultato 
fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione 


con le indicazioni metrologicamente controllate. 


10,3. Nel caso di copia stampata) la stampa o la registrazione debbono essere anch'esse 
leggibili e indelebili. 

10.4. Gli strumenti di misura ùtilizzati nelle transazioni commerciali di vendita diretta debbono 
essere progettati In modo tale-da indicare ad entrambe le parti della transazione Il risultato della 
misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora ciò rivesta imporianza determinante in 
caso di vendite direttèy qualsiasi scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo 
accessorio non conforme alle pertinenti disposizioni della presente decreto deve recare 
adeguate informazioni restrittive. 

10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile 0 meno leggere a distanza uno strumento di 
misura,destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve 
comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente 
accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato 


della misurazione che costituisce la basc su cui è calcolato il prezzo da corrispondere. 
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11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazione commerciale 


11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misurazione di servizi forniti da 
imprese di pubblica utilità debbono registrare su un supporto durevole il risultato della 
misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare quella specifica transazione, 
nei casì in cul 

- la misurazione non sia ripetibile, e 


- lo strumento di misura sia normalmente destinato ad essere impiegato in assenzadi una delle 


parti della transazione. 

11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione deve essere disponibile una prova 
durevole del risultato della misurazione e delle informazioni atte a identificare la transazione. 
12. Valutazione della conformità 


Gli strumenti di misura debbono essere progettati in mode tale da consentire un'agevole 


accertamento di conformità degli stessi ai pertinenti requisiti$della presente decreto. 
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ALLEGATO Il 


Modalità di richiesta di notifica. 


‘ 


a) L’istanza è indirizzata al Ministero dello sviluppo economico — DGAMTC - Ufficio /D3 
strumenti di misura — Via Antonio Bosio, 15 — 00161 Roma. 
L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo, deve essere prodotta in 
originale bollato e contenere la esplicita indicazione dei moduli di valutazione della 
conformità di cui all’articolo 7 del presente decreto e del tipo 0 dei tipi degli strumenti di 
misura per i quali richiede di essere notificato. 
Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

-  Cerlficato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, astigianato e agricoltura 
per i soggetti di diritto privato da cui risulti l’esercizio, diyattività nell’ambito della 
notifica richiesta; 

- Dichiarazione che l'organismo è in grado di effettuar&utti i compiti di valutazione della 
conformità per richiede la designazione, indipendentemente dal fatto che tali compiti 
siano realizzati dall'organismo medesimo 0/pervconto e sotto la responsabilità di 
quest’ultimo. L'organismo deve disporre del\petsonale necessario e avere accesso agli 
impianti indispensabili per la realizzazione”dei compiti tecnici e amministrativi ai fini 
della valutazione in modo appropriato della conformità; 

- Elenco del personale con relative qualifiche, titoli e mansioni; 

b) Polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale non inferiore ad Euro tre 


milioni per i rischi derivanti all’esercizio di procedure di accertamento della conformità. 
L'eventuale accreditamento dell’orsanismo ai sensi delle norme serie EN 45000 sarà 
considerato utile clemento da tenere in considerazione per valutare la sua competenza, imparzialità 


ed integrità. 


Il Ministero dello. sviluppo economico si riserva di richiedere ogni altra documentazione che 


venga ritenuta necessaria per la notifica. 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE 
INTERNO 


1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno è la procedura” di 
accerlamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di 
seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i’requisiti 


pertinenti del presente decreto . 
Documentazione tecnica 


2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo(®»La documentazione 
deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiticpertinenti del presente 
decreto : deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la 


fabbricazione ed il funzionamento dello strumento. 

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 

Fabbricazione 

4. TI fabbricante adotta tutte le misure necessarie\a garantire la conformità degli strumenti 
fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto. 

Dichiarazione scritta di conformità 

5.1. Il fabbricante appone la marcatuta €E c la marcatura metrologica supplementare a 
ciascuno strumento di misura che soddisfi requisiti pertinenti del presente decreto. 


5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità razionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strtimento. Nella dichiarazione in questione si identifica il modello di 


strumento per cui essa è stata redalta. 


Una copia di tale dichiatazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziChé a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 


unico utente. 
Mandatario 


6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3 e 5.2; possono essere adempiuti, a 


nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 


Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un mandatario, gli 


obblighi di cut ai punti 3 c 5.2 spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato. 
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ALLEGATO AI 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE 
INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO 
NOTIFICATO 


1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle, prove del 
prodotto realizzate da un organismo notificato è la procedura di accertamento di conformità 
mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, ve»garantisce e 
dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente 


decreto. 
Documentazione tecnica 


2.11 fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'artitelo 8. La documentazione 
deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti del presente 
decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale ‘accertamento, il progetto, la 
fabbricazione ed il funzionamento dello strumento. 

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 


Fabbricazione 


4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti 


fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto. 
Controlli sul prodotto 


5. Un organismo notificato preseeltovdal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul 
prodotto a opportuni intervalli da4esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli 
interni del prodotto, tenendò».conto della complessità tecnologica degli strumenti e del 
quantitativo prodotto. Si ‘esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato 
dall'organismo notificato’ prima dell'immissione sul mercato, c si effettuano lc prove 
appropriate individuatevin uno o più documenti pertinenti citati all'articolo 12 - 0 prove 
equivalenti - per. controllare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente 
decreto. Im assenza di un documento pertinente, l'organismo notificato decide in merito alle 


prove appropriate da effettuare. 


Nei casi ‘ifiGui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello 


qualitativo accettabile, l'organismo notificato adotta misure appropriate. 
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Dichiarazione scritta di conformità 

6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi 1 requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare €, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato citato al punto 5, il mimero d'identificazione. di 


quest'ultimo. 


6.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che èytenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 
modello di strumento per cui è stata redatta. 

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento’di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso imriferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran nunîeredì strumenti è fornito a un 
unico utente. 


Mandatario 

7. Gli obblighi spettanti al fabbricanle previsti ai pufiti\3' e 6.2 possono essere adempiuli, a 
nome del fabbricanie e sotto la sua responsabilità, dal suò mandatario. 

Qualora il fabbricante non si sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un mandatario gli 
obblighi di cui ai punti 3 e 6.2 spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato 


comunitario. 
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ALLEGATO B 
ESAME DEL TIPO 


1. L'esame del tipo è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale 
un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e acceîta c 


dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto. 


2. L'esame del tipo può essere effettuato in uno dei metodi seguenti. L'organismo notificato 


decide il metodo più appropriato e gli esemplari necessari. 


a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della 


produzione considerata. 


b) Esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumerto, di misura che siano 
rappresentative della produzione considerata, più accertamento dell'adeguatezza del progetto 
tecnico delle altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica 
c della documentazione supplementare di cui al punto 3. 

c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico delle strumento di misura, tramite esame 
della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza 


esame di un esemplare. 


3. La richiesta di esame del tipo è presentata dal fabbricante ad un organismo notificato di sua 


scelta. 
La richiesta include: 


- il nome e l'indirizzo del fabbricante)e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal 


mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo: 


- una dichiarazione scritta in culi precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad 


alcun altro organismo notificato; 


- la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. La documentazione deve consentire di 
accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto; cssa 
comprende il progetto, la fabbricazione e il [unzionamento dello strumento, nella misura in cui 


ciò risulti pertinénte»ai fini dell'acceriamento; 
- gli esemplati, tappresentativi della produzione considerata, richiesti dall'organismo notificato; 


- la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di 
misurg*%i cui non è richiesto alcun esemplare. Tali documenti supplementari devono citare ogni 
documento pertinente applicato, in particolare nel caso in cui non siano stati applicati 
intègralmente 1 documenti pertmenti di cui all'articolo 12, e comprendere, se necessario, 1 
uisultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e 


sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di prova. 
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4. L'organismo notificato deve: 


Per quanto concerne gli esemplari: 


4.1. esaminare la documentazione tecnica, verificare che gli esemplari siano stati fabbricati in 
conformità con la medesima e individuare gli elementi che sono stati progettati conformemente 
alle disposizioni applicabili dei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, come pufe gli 


elementi che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di tali documenti; 


4,2. effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare sextiei casi in cui 
il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni indicate nei documentî pertinenti di cui 
all'articolo 12, tali soluzioni siano state correttamente applicate; 

4.3, effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per contrdllare se, nei casi in cul 
il fabbricante abbia scelto di non applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti di cui 
all'articolo 12, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfito i requisiti essenziali 


corrispondenti del presente decreto; 
4.4, concordare con il richiedente Il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove. 
Per le altre parti dello strumento di misura: 


4,5, esaminare la documentazione tecnica e la d&cumentazione supplementare per valutare 


l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura. 
Per quanto concerne il processo di fabbricazione: 


4.6. esaminare la documentazione tecnica per garantire che il fabbricante disponga di mezzi 


adeguati a garantite una produzione ofnogenea. 


5.1. L'organismo notificato redigeuna relazione di valutazione riguardante le azioni intraprese 
in conformità del paragrafo 4ceWirelativi risultati. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
comma 2, lettera g), detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in 


parte, solo previo consenso del fabbricante. 


5.2. Qualora il progetto\tecnico soddisfi le disposizioni del presente decreto applicabili allo 
strumento di misura, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del 
tipo. Tale attestato*contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante 0, se del caso, del suo 
mandatario, da conclusioni dell'esame, eventuali termini di validità e i dati necessari 
all'identificazione dello strumento, L'attestato può avere uno o più allegati. 

L'altestato%© gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione 
della conformità e del controllo del dispositivo in funzione, in particolare al fine di valutare la 
conformità degli strumenti fabbricati con il tipo esaminato per quanto concerne la 
riproducibilità dei risultati delle misure, quando essi sono correttamente tarati avvalendosi 


degli opportuni mezzi previsti; nell'attestato figurano: 


- le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; 
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- le misure richieste per garantire l'integrità dello strumento (sigillo, identificazione del 
software); 

- informazioni su altri clementi necessari per l'identificazione dello strumento c per verificarne 
la conformità visiva al tipo; 

- se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristichedegli 


strumenti fabbricati; 


- nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilità con 


altre sottounità o con gli strumenti di misura. 

L'allestato ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio € può essere in seguito 
rinnovato per periodi della durata di dicci anni ciascuno. 

5.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di*valutazione che tiene a 


disposizione dello Stato membro che lo ha notificato. 


6. Il fabbricante informa l'organismo notificato che coriserva la documentazione tecnica 
relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate allo strumento che 
possano condizionare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali o le condizioni di validità 
dell'attestato. Tali modifiche necessitano di un'apprevazione supplementare, sotto forma di un 


supplemento all'attestato originario di esame CE(denhtipo. 


7. Ogni organismo notificato comunica immediatamente allo Stato membro che lo ha 
notificato: 

- gli attestati di esame CE del tipo, compresi gli allegati rilasciati; 

- 1 supplementi e le modifiche agliattestati già rilasciati. 

Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato 
del ritiro degli attestati di esam®CE del tipo. 

L'organismo notificato conserva il fascicolo tecnico, compresa la documentazione presentata 
dal fabbricante, fino altermine del periodo di validità dell'attestato. 

8. II fabbricante conserva una copia dell'attestato di esame CF del tipo, degli allegati e dei 
relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di misura. 

9. Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al paragrafo 3 e adempiere gli 
obblighi, di cui ai paragrafi 6 e 8. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e 


qualera abbia un mandatario, l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta la documentazione 


tecmica spetta alla persona designata dal fabbricante. 
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ALLEGATO € 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI 
PRODUZIONE INTERNO 


1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno è laxparte 
della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli 
obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione 
sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano’ i requisiti 


pertinenti del presente decreto. 

Fabbricazione 

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti 
fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo éval/requisiti pertinenti del 


presente decreto. 
Dichiarazione scritta di conformità 
3.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misuraxchè risulti conforme al tipo descritto 


nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto, la 


marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 


3.2. Per ciascun modello di strumento è redatta luna) dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale miodello. La dichiarazione in questione identifica il 


modello di strumento per cui è stata redatta 


Una copia di tale dichiarazione è (érfiia unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 
unico utente. 

Mandatario 

4. Gli obblighi spettanti'al fabbricante previsti al punto 3.2 possono essere adempiuti, a nome 


del fabbricante esotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 


Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non abbia un mandatario, l'obbligo di 


cui al punto 9.2 spetta alla persona che immette lo strumento sul mercato. 
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ALLEGATO CI 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI 
PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN 
ORGANISMO NOTIFICATO 


I. La dichiarazione di conformità al tipo basata sul contrello di produzione interno esulle 
prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la parte della procedura di 
accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighisdefiniti qui di 
seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sone conformi al tipo 
descritto nell'attestato di esame CE del tipo c soddisfano i requisiti pertinenti del presente 
decreto. 

Fabbricazione 


2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la tonformità degli strumenti 
fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame CE delrtipò e ai requisiti pertinenti del 


presente decreto. 
Controlli sul prodotto 


3. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante”effettua, o fa effettuare, controlli sul 
prodotto a opportuni intervalli da esso determiniatival fine di verificare la qualità dei controlli 
interni del prodotto, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica degli strumenti e del 
quantitativo prodotto. Si csamina un campione adeguato dci prodotti finali, prelevato 
dall'organismo notificato prima dell'intmissione sul mercato, c si effettuano le prove 
appropriate individuate in uno o più documenti pertinenti citati all'articolo 12 - 0 prove 
equivalenti - per controllare la conformità del prodotto al tipo descritto nell'attestato di esame 
CE del tipo e ai requisiti pertinentivdel presente decreto. In assenza di un documento pertinente, 


l'organismo notificato decide in merito alle prove appropriate da effettuare. 


Nei casi in cui un clevatesnumero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello 


qualitativo accettabilé, l'organismo notificato adotta misure appropriate. 
Dichiarazione scrittàdi conformità 


4.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto 
nell'attestato=dì esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto, la 
marcatufa/GE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo 
notifitatorcitato al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 

4,2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dicci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 


modello di strumento per cui è stata redalta. 
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Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a uh 
unico utente. 

Mandatario 

5. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4.2 possono essere adempiutiva nome 


del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 


Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora non abbiatn mandatario, gli 


obblighi di cui al punto 4.2 spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato. 
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ALLEGATO D 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI 
QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 


1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processòydi 
produzione è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il 
fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi definiti nel presente allegato, e garantisce 
e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritte,nell'attestato 


di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto. 

Fabbricazione 

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo allaroduzione, all'ispezione 
e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo 


quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cuial punto 4. 

Sistema di qualità 

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un 
organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene; 

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di.sttumenti prevista; 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 


- la documentazione tecnica relativa al/4ipo approvato c una copia dell'altestato di esame CE 
del tipo. 

3.2. Il sistema di qualità garantisceNa conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato 
di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti del presente decreto. 

Tutti i criteri, i requisiti e lé disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa 
documentazione relativa) al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei 
programmi, schemis»manuali e rapporti riguardanti la qualità. 

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: 

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 
materia di)qualità dei prodotti; 

- delle tecniche e dei processi di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della 
qualità, degli interventi sistematici che verranno utilizzati; 

*degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con 


indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 
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- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, 
alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.; 

- dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta c dell'elicacia del 
sistema di qualità. 

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i 
requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale chevattua la norma 


armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati 1 relativi riferimenti. 


Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, ilNgruppo incaricato 
dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della nietrologia in questione e 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto. La 


procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti=del fabbricante. 


La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contienerle conclusioni dell'esame e la 


motivazione circostanziata della decisione. 


3.4, Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 


approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente. 


3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità 


di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità. 


L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato 


continui a soddisfare i requisiti di cui al'punito 3.2 0 se sia necessario un secondo accertamento. 


L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 


dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 


4.1, La sorveglianza è intesa garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 
dal sistema di qualità approvato. 

4.2, Il fabbricante_consente all'organismo nolificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in 
particolare: 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 

- i dotumenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati 


relativi,alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 


3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il 
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle 


verifiche ispettive effettuate. 
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4.4, Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per 
verificare Il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante 
un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
Dichiarazione scritta di conformità 

5.1. TI fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipodescritto 
nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti del presente.decreto , la 


marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilitàdell'organismo 
notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci. anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 
modello di strumento per cui è stata redatta. 

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui ‘un gran numero di strumenti è fornito a un 


unico utente. 


6. Per un periodo di dieci anni a decorrere, dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: 

- la documentazione di cui al punto 3.15sèegndo capoverso; 

- le modifiche di cui al punto 3.5, e relativa approvazione; 

- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 0 4.4. 

7. Ogni organismo notificato Cemunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato 
l'elenco delle approvazionie"dei sistemi di qualità rilasciate 0 rifiutate; cesso informa 
immediatamente lo Stato\membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di qualità. 

Mandatario 

8. Gli obblighi, spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 5.2 e 6 possono essere 


adempiuti, amnome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO DI 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL 
PROCESSO DI PRODUZIONE 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è 
la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempiè agli 
obblighi descritti qui di seguito e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione 


soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Documentazione tecnica 


2.11 fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo/9. Da documentazione 
deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti/pertinenti del presente 
decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto e il 


funzionamento dello strumento. 

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 

Fabbricazione 


4, Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo alla produzione, all'ispezione 
e alle prove effettuate sul prodotto finale, pero Strumento di misura in questione secondo 


quanto previsto al punto 5, ed è assoggettato della sorveglianza di cui al punto 6. 
Sistema di qualità 


5.1. Il fabbricante presenta una domatfidà di accertamento del suo sistema di qualità ad un 


organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 

- la documentazione tecnica di cui al punto 2. 

5.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del 
presente decreto . 

Tutti | critefiyivrequisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa 


documeritazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei 


programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. 
Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: 


- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 


maleria di qualità dei prodotti; 
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- delle tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei 
processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati; 

- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante c dopo la fabbricazione con 
indicazione della frequenza con cul si intende effettuarli: 

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, 


alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.; 


- dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del 


sistema di qualità. 


5.3, L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinate se esso soddisfi 1 
requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali/iequisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma 
armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i\relativi riferimenti. 

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato 
dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione c 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili del presenie decreto . 
La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La hotifica contiene le conclusioni dell'esame e la 


motivazione circostanziata della decisione. 


5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 


approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente. 


5.5, Il fabbricante tiene periodicamente informato l'organismo notificato che ha approvato il 


sistema di qualità di qualsiasi medifica prevista del sistema di qualità. 


L'organismo notificato valuta Te.modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato 
continui a soddisfare I rèquisiti di cui al punto 5.2, 0 sc sia necessario un secondo 


accertamento. 


L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 


dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

Sorveglianza(soetto la responsabilità dell'organismo notificato 

6.1. La sorvòglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 
dal sistema’ di qualità approvato. 


6.2xwl» fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di 
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in 


particolare: 
- la documentazione relativa al sistema di qualità; 


- la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
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- i documenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispellivi e i dati relativi alle prove, i dati 
relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 

6.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che 1 
fabbricante mantenga c applichi il sistema di qualità, c trasmette al fabbricante un rapporto 
sulle verifiche ispettive elfettuate. 

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sulsprodotto per 
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmetteral fabbricante 


un rapporto sulla visita c, sc sono state effettuate prove, una relazione sull&mèdesime. 
Dichiarazione scritta di conformità 


7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5, il numero d'identificazione di 
quest'ultimo. 

7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modelle, La dichiarazione in questione identifica il 
modello di strumento per cui è stata redatta. 

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 
unico utente. 

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: 

- la documentazione di cùjal punto 5.1, secondo capoverso; 

- gli aggiornamenti delsistemi di qualità di cui al punto 5.5, e relativa approvazione; 

- le decisioni e lerelazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 


9. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato 
l'elenco delle’ approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa 
immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di qualità. 

Mandatario 

10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1, 5.5, 7.2 e 8 possono essere 


adempiuti, a nome del fabbricante c sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO E 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI 
QUALITÀ DELL'ISPEZIONE E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO 
FINALE 


1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione &delle 
prove effettuate sul prodotto finale è la parte della procedura di accertamento di conformità 
mediante la quale il fabbricante adempie agli obblighi definiti qui di seguito,me=garantisce e 
dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di 


esame CE del tipo c soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Fabbricazione 


2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativovall'ispezione e alle prove 
effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questiofie secondo quanto previsto 


al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto A. 
Sistema di qualità 


3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un 


organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

- tutte lc informazioni pertinenti sulla categoria/di strumenti prevista; 
- la documentazione relativa al sistema di qualità; 


- la documentazione tecnica relativa-alSitipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE 


del tipo. 


3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato 


di esame CE del tipo c ai requisiti pertinenti del presente decreto . 


Tutti i criteri, i requisiti e-le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ofdinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa 
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei 


programmi, schémi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. 
Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: 


- degli ébiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 


maleria%di qualità dei prodotti; 
- degli ‘esami e delle prove che verranno effettuati dopo la fabbricazione; 


*della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e 1 dati relativi alle prove, 


alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.: 


- dei mezzi che consentono il controllo dell'efficacia del sistema di qualità. 


3 - 


17-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i 
requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma 
armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti. 

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato 
dell'accerlamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in Questione e 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presenta direttiva. 


La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclisiohi dell'esame c la 
molivazione circostanziata della decisione. 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti )dal sistema di qualità 


approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente. 


3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che-ha ‘approvato il sistema di qualità 
di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità. 

L'organismo notificato accerta le modifiche proposte) é decide se il sistema di qualità 
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, 0 se sia necessaria una seconda 
valulazione. 

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 
dell'esame c la motivazione circostanziata della decisione. 

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

4.1, La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 
dal sistema di qualità approvato; 

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
fabbricazione, ispezione, prova c deposito c gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in 
particolare: 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 

- i documenti rélativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati 
relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il 
fabbrieant® mantenga c applichi il sistema di qualità, c trasmette al fabbricante un rapporto 
sulle verifiche ispettive effettuate. 

4.4Mmoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per 
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante 


un rapporto sulla visita c, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
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Dichiarazione scritta di conformità 

5.1, Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto 
nell'altestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la 
marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare ec, sotto la responsabilità dell'organismo 
notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che èytenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 
modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia di tale dichiafazione è fornita 
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul miertato. Tuttavia questo 
fequisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti 


nei casì in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente. 


6. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbrigazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: 
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma; 
- gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, secondo comma)è relativa approvazione; 


- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organisnîe notificato di cui all'ultimo del punto 3.5 e 
al punti 4.3 c 4.4. 

7.Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato 
l'elenco delle approvazioni dei sist&mi” di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa 
immediatamente lo Stato membro chîie.lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di qualità. 

Mandatario 

8. Gli obblighi spettanti ab-fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 5.2 c 6 possono essere 


adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO BI 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ 
DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle-prove 
effettuate sul prodotto finale è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il 
fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti 


di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Documentazione tecnica 


2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 8; Da documentazione 
deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti/pertinenti del presente 
decreto ; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la 


fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 

Fabbricazione 


4, Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo all'ispezione e alle prove 
effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto 


al punto 5, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6. 
Sistema di qualità 


5.1. Il fabbricante presenta una domaridà di accertamento del suo sistema di qualità ad un 


organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 

- la documentazione tecnica di cui al punto 2. 

5.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del 
presente decreto . 

Tutti | critefiyivrequisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa 


documeritazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei 


programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. 
Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: 


- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 


maleria di qualità dei prodotti; 
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- degli esami e delle prove che verranno effettuati dopo la fabbricazione; 

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, 
alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.; 

- dei mezzi che consentono il controllo dell'efficacia del sistema di qualità. 

5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso,soddisfi i 
requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma 
armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti. 

Oltre a fornire consulenza sul sistemi di gestione della qualità, /il ‘gruppo incaricato 
dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione © 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto . 
La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame € la 
motivazione circostanziata della decisione. 

54. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 
approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed.efficiente. 

5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità 
di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità. 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato 
continui a soddisfare i requisiti dik cui’ al punto 5.2, o sc sia necessario un secondo 
accertamento. 

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 
dell'esame e la motivazione cifeostanziata della decisione. 

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

6.1. La sorveglianza è-intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 


dal sistema di qualità approvato. 


6.2. Il fabbricafite consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
fabbricazioné, Îspezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in 


particolare: 
- la do©umentazione relativa al sistema di qualità; 
- la documentazione tecnica di cui al punto 2; 


=/i documenti relativi alla qualità, quali 1 rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati 


relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ccc. 
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6.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il 
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto 


sulle verifiche ispettive effettuate. 


6.4, Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per 
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fxbbricante 


un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
Dichiarazione scritta di conformità 


7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i fequisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare ce, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il mumèro d'identificazione di 
quest'ultimo. 

7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo’ )di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 
modello di strumento per cui è stata redatta. 

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente ‘a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito,può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 
unico utente. 

8. Per un periodo di dicci anni a detorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: 

- la documentazione di cui al punito 5.1, secondo capoverso; 

- gli aggiornamenti di cui alpunto 5.5, e relativa approvazione; 

- le decisioni c lc relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 c 6.4. 

9. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato 
l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa 
immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di qualità. 

Mandatario 

10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1, 5.5, 7.2 e 8 possono essere 


adembpiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO F 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL 
PRODOTTO 


1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte=della 
procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi 
definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura assoggettati alle 
disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame,CE del tipo 


e soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 

Fabbricazione 

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti 
fabbricati al tipo approvato descritto nell'attestato di esame CE del'tipo e ai requisiti pertinenti 


del presente decreto . 
Verifica 
3. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effetttao fa effettuare gli esami e le prove 


del caso, per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE 


del tipo e al requisiti pertinenti del presente decreto» 


Gli esami e le prove intesi a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a 
scelta del fabbricante, o mediante esame e préva di ogni singolo strumento secondo quanto 
stabilito al punto 4, o mediante esame e prova degli strumenti su base statistica, secondo 


quanto stabilito al punto 5. 


4. Verifica della conformità ai reguisiti metrologici mediante esame e prova di ogni singolo 


strumento 


4.1. Tutti gli strumenti song ‘èèsaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune 
prove conformemente a quanto indicato nci documenti pertinenti di cui all'articolo 12, 0 prove 
equivalenti per verificare la conformità ai requisiti metrologici ad cessi applicabili. In assenza 
di documenti pertinentil'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. 

4.2. L'organismo-notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove 
effettuate, e /fappone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di 


identificazioniesu ciascuno strumento approvato. 


Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un 


periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento, 
5. Verifica statistica della conformità ai requisiti metrologici 


5.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 
garantisca l'omogencità di ciascun lotto prodotto, c presenta i propri strumenti alla verifica 


sotto forma di lotti omogenci. 
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5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al 
punto 5.3. Tutti gli strumenti che fanno parte del campione sono esaminati singolarmente e su 
di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nei relativi 
documenti di cui all'articolo 12, 0 prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti 
metrologici loro applicabili, ai fini di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In 
assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove siafepportuno 


effettuare. 
5.3. Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti: 
Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamente@deve garantire: 


- un livello di qualità che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una 


percentuale di non conformità inferiore all'1 %; 


- una qualità limite che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una 


percentuale di non conformità inferiore al 7 %. 


$.4, Sc un lotto è accettato, tutti gli strumenti del lotta, sono approvati, ad eccezione degli 


strumenti del campione che siano stati riscontrati non confermi, 


L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità per quanto concerne gli esami e le 
prove effettuate, e appone - o fa apporre sotto la propria responsabilità - il proprio numero di 


identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 


Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un 


periodo che si conclude dieci anni dopo Ja certificazione dello strumento. 


x 


5.5, Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne 
l'immissione sul mercato, Qualgra.il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può 


decidere di sospendere la verifica)statistica e prendere misure appropriate. 
Dichiarazione scritta di conformità 


6.1. Il fabbricante appone‘a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo approvato 
e che soddisfi 1 requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE e la marcatura 


metrologica supplettentare. 


6.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il 


modello di strumento per cui è stata redatta. 


Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 


unico utente. 
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Qualora l'organismo notificato di cui al punto 3 abbia espresso il suo consenso, il fabbricante 
appone inoltre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in 
questione, sotto la responsabilità di quest'ultimo. 

7. Qualora l'organismo notificato abbia espresso il suo consenso c sotto la responsabilità. del 
medesimo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione 
nel corso del processo di fabbricazione. 


Mandatario 


8. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto 


la sua responsabilità, dal suo mandatario, ad eccezione di quelli previsti at punti 2 e 5.1. 
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ALLEGATO FI 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 


I 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto è la procedura. di 
accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti-qui,di 
seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura assoggettati alle disposizioni di cui 


al punto 5 soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Documentazione tecnica 


2. Il fabbricante clabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. La documentazione 
deve consentire di accertare la conformità dello sirumenio ai requisiti pertinenti del presente 
decreto ; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la 
fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 


3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione délle autorità nazionali per un 


periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultuio strumento. 
Fabbricazione 


4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a\garantire la conformità degli strumenti 


fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto% 
Verifica 


5. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami c lc prove 


del caso, per verificare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto 


Gli esami c lc prove intese a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a 
scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento secondo quanto 
stabilito al punto 6, o mediarite esame e prova degli strumenti su base statistica, secondo 


quanto stabilito al punto 7. 


6. Verifica della conformità ai requisiti metrologici mediante esame e prova di ogni singolo 


strumento 


6.1. Tutti gli sttumenti sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune 
prove conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, 0 prove 
equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici ad essi applicabili. In assenza 
di documctiti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. 

6.2xE'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove 
effèttuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di 


identificazione su ciascuno strumento approvato. 


Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un 


periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento. 
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7. Verifica statistica della conlormità ai requisiti metrologici 


7.4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 
garantisca l'omogencità di ciascun lotto prodotto, c presenta i propri strumenti alla verifica 
sotto forma di lotti omogenci. 

7.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti. di Cui al 
punto 7.3. Tutti gli strumenti che fanno parte del campione sono esaminati singolarnîeNte e su 
di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicate»pici relativi 
documenti di cui all'articolo 12, 0 prove equivalenti per verificarne la conferiità al requisiti 
metrologici loro applicabili, ai fini di determinare sce si debba accettare Garifiutare il lotto. In 
assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno 


effettuare. 

7.3.T1 procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti: 

Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamento deve garantire: 

- un livello di qualità che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una 
percentuale di non conformità inferiore all'1 %; 

- una qualità limite che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una 
percentuale di non conformità inferiore al 7 %. 


7.4. Se un lotto è accettato, tutti gli strumenti del lotto sono approvati, ad eccezione degli 
strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi. 

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità per quanto concerne gli esami c le 
prove effettuate, e appone - o fa apporre solto la propria responsabilità - il proprio numero di 
identificazione ad ogni singolo sfrumento approvato. 

Il fabbricante tiene i certificàti.di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo che si conclude diccisanni dopo la certificazione dello strumento. 

7.5. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne 
l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può 
decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 

Dichiarazioné scritta di conformità 

8.1, Il fabbrieante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE c la marcatura metrologica supplementare. 

8.2wPer ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di 


strumento per cui è stata redatta. 
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Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a uh 
unico utente. 

Qualora l'organismo notificato di cui al punto 5 abbia espresso il suo consenso, il fabbricante 
appone inoltre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in 
questione, sotto la responsabilità di quest'ultimo. 

9. Qualora l'organismo notificato abbia espresso il suo consenso e sotto la»responsabilità del 
medesimo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione 


nel corso del processo di fabbricazione. 
Mandatario 


10. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiutiva nome del fabbricante e 


sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, ad eccezione di quelli previsti ai punti 4 e 7.1. 
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ALLEGATO G 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO 
PRODOTTO 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura,di 
accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di 
seguito, e garantisce e dichiara che lo strumento di misura assoggettato alle disposizioni di cui 


al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Documentazione tecnica 


2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'artitolò 8 e la mette a 
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documagnhtazione tecnica deve 
consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto 
; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il'progetto, la fabbricazione e 


il funzionamento dello strumento. 


Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un 
periodo di dieci anni. 
Fabbricazione 


3. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie) a garantire la conformità degli strumenti 


fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto . 
Verifica 


4. L'organismo notificato prescelto dal\fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami e le prove 
appropriate conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, 0 
prove equivalenti per verificarneJavconformità ai requisiti pertinenti del presente decreto . In 
assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno 
ctfettuare. 

L'organismo notificato=rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove 
effettuate e appone, è fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di 
identificazione sullò,strumento approvato. 

Il fabbricanté ‘tiene a disposizione delle autorità nazionali a fini d'ispezione i certificati di 
conformità perun periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento. 
Dichiafazione scritta di conformità 

5.1x-fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato di cui al paragrafo 4, il numero di identificazione di 


quest'ultima. 
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5.2, Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica lo strumento per 


cui è stata redatta. 


Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente allo strumento di misura. 
Mandatario 


6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 2 e 4.2 possono essere7adempiuti, a 


nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO H 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ 
TOTALE 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale è la procedura,di 
accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di 
seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano iSfequisiti 


pertinenti del presente decreto . 

Fabbricazione 

2. Il fabbricanie applica un sistema di qualità approvato, relativo all'iSpezione e alle prove 
effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questioneSsécondo quanto previsto 
al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza prevista al punto 4. 

Sistema di qualità 


3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamentoSsdel suo sistema di qualità ad un 


organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di stramenti prevista; 
- la documentazione relativa al sistema di qualità. 


3.2, Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del 
presente decreto . 

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizionivadottate dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ordinato sotto ferma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa 
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei 
programmi, schemi, manualiarapporti riguardanti la qualità. Dotta documentazione include, in 


particolare, un'adeguata descrizione: 


- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 


materia di qualità dei prodotti; 


- delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che saranno applicate, e qualora non 
siano applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 12, dei mezzi che 
verranno-impiegati per garantire la conformità ai requisiti essenziali del presente decreto 


applicabili allo strumento in questione; 


- delloxtecniche, dci processi e degli interventi sistematici di controllo c di verifica di progetto 
Chesi intende applicare nella progettazione degli strumenti appartenenti alla categoria in 


questione; 


- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della 


qualità ec di garanzia della qualità che si intende applicare; 
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- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con 
indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 

- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, 
alle tarature, alla qualificazione del personale Impiegato, ccc.; 

- dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del 


sistema di qualità. 


3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se ès50 soddisfi i 
requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisitidei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionalevche attua la norma 


armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati 1 relativi riferimenti. 


Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità) il gruppo incaricato 
dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della”metrologia in questione e 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisittapplicabili del presente decreto . 
La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica Sontiene le conclusioni dell'esame e la 
motivazione circostanziata della decisione. 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gliSobblighi derivanti dal sistema di qualità 


approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente. 


3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità 
di qualsiasi modifica prevista del sistenîa di qualità. 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato 
continui a soddisfare i requisiti..di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo 
accertamento. 

L'organismo notifica la sua-decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 
dell'esame c la motivazione circostanziata della decisione. 

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 


4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 


dal sistema di qualità approvato. 


4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
fabbrigazione, ispezione, prova ce deposito © gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in 
particolare: 


“lavlocumentazione relativa al sistema di qualità; 


3 1 documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla 


progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; 
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- i documenti relativi alla qualità previsti dalla parle del sistema di qualità relativa alla 
fabbricazione, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione 


del personale Impiegato, ecc. 


4.3, L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il 
fabbricante mantenga c applichi il sistema di qualità, c trasmette al fabbricante un rapporto 


sulle verifiche ispettive effettuate. 


4.4, oltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso ilfabbricante. In 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per 
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante 


un rapporto sulla visita c, se sono state effettuate prove, una relazione sullèmedesime. 
Dichiarazione scritta di conformità 


5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologita supplementare e, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto/3.1, il numero d'identificazione di 
quest'ultimo. 

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per un’periodo di dieci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di 
strumento per cui è stata redatta. 

Una copia di tale dichiarazione è fornita èinitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a simgoli strumedd nei casl in cul un gran numero di strumenti è fornito a un 
unico ulenie. 

6. Per un periodo di dieéi ‘anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve tenere adisposizione delle autorità nazionali: 

- la documentazione felativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1, secondo capoverso; 

- gli aggiornamenti\di cui al punto 3.5, c relativa approvazione; 

- le decisioni é.le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 0 4.4. 


7. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato 
l'elenco» delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa 
immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di\qualità. 

Mandatario 

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punti 3.1, 3.5, 5.2 c 6 possono essere 


adempiuti, a nome del fabbricante c sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 
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ALLEGATO HI 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ 
TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO 


1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame»del 
progetto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante ol suo 
mandatario adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti 


di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . 
Fabbricazione 


2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relalivo all'ispezione e alle prove 
effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questioneSsécondo quanto previsto 
al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. BD'adeguatezza del progetto 
tecnico dello strumento di misura è stata oggetto di esame ai sensrdelle disposizioni del punto 
4. 


Sistema di qualità 

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un 
organismo notificato di sua scelta. 

La domanda contiene: 

- tutte lc informazioni pertinenti sulla categoria/di strumenti prevista; 

- la documentazione relativa al sistema di qualità. 

3.2. Il sistema di qualità garantisce-lasconformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del 
presente decreto . 

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico c ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure c istruzioni 
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione 
coerente dei programmi, schemi, manuali c rapporti riguardanti la qualità. Detta 
documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: 

- degli obiettivivdi qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in 
materia di qualità di progettazione c di qualità dei prodotti; 

- delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che si intende applicare qualora non 
siano (@pplicati integralmente i pertinenti documenti di cui all'articolo 12, e dei mezzi che 
verranno impiegati per garantire la conformità ai requisiti essenziali del presente decreto 


applicabili allo strumento in questione; 


3 delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto 
che si intende applicare nella progettazione degli strumenti appartenenti alla categoria in 


questione; 
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- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della 
qualità e di garanzia della qualità che si intende applicare; 

- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante c dopo la fabbricazione con 
indicazione della frequenza con cul si intende effettuarli: 

- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, 


alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.; 


- dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del 


sistema di qualità. 


3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinate ‘e esso soddisfi 1 
requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali/tequisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma 
armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicatimnella Gazzetta ufficiale i 


relativi riferimenti. 


Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione Adèlla qualità, il gruppo incaricato 
dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel*camipo della metrologia in questione e 
nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto . 
La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. Lamotifica contiene le conclusioni dell'esame e la 
motivazione circostanziata della decisione. 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 
approvato e a fare in modo che essoffesti adeguato ed efficace. 

3.5, Il fabbricante tiene informatoll'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità 
di qualsiasi modifica prevista‘del’sistema di qualità. 

L'organismo notificato valuta-le modifiche proposte c decide sc il sistema di qualità modificato 
continui a soddisfare iNTcquisiti di cui al punto 3.2, o sc sia necessario un secondo 
accertamento. 


L'organismo notifita la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni 


dell'esame e la,motivazione circostanziata della decisione. 


3.6. Ogni òfganismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha 
notificato trelenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa 
immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema 
di\qualità. 

Fsame del progetto 

4.1, Il fabbricante presenta una richiesta di esame del suo progetto all'organismo notificato di 


cui al precedente punto 3.1. 
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4.2, La richiesta deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il 
funzionamento dello strumento, nonché di accertare la conformità ai requisiti pertinenti del 


presente decreto . La domanda contiene: 
- il nome e l'indirizzo del fabbricante; 


- una dichiarazione scritta In cui si precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad 


alcun altro organismo notificato; 


- la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. Tale documentazione deve tonsentire di 
accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto ; essa 
comprende il progetto e il funzionamento dello strumento, nella misurain cui ciò risulti 


pertinente ai fini dell'accertamento; 


- la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto Weenico. Tali documenti 
supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati applicati, in particolare qualora 
non siano stati applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 12, e 
comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate’ dal laboratorio appropriato del 


fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità; da un altro laboratorio di prova. 


4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e qualora il progetto soddisfi le disposizioni 
della direttiva applicabili allo strumento di misuragrilascia al fabbricante un attestato di csame 
CE del progetto. Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni 
dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare lo strumento 


approvato. 
4.3.1. Tutte le parti pertinenti della documentazione tecnica sono allegate all'attestato. 


4.3.2. L'attestato o gli allegatincofitengono tutte le informazioni pertinenti al fine della 
valutazione della conformità e del controllo del dispositivo in funzione, m particolare al fine di 
garantire la conformità degli strumenti fabbricati con il tipo per quanto concerne la 
riproducibilità dei risultatize delle misure, quando cessi sono correttamente tarati tramite gli 


opportuni mezzi previsti) Nell'attestato figurano: 
- le caratteristiche mettologiche del tipo di strumento; 


- i provvediménti richiesti per garantire l'integrità dello strumento (sigillo, identificazione del 


software ...); 


- informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne 


la conformità visiva al tipo; 


-‘se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli 


strumenti fabbricati; 


- nel caso di una sottounità, tutte Le informazioni necessarie per garantire la compatibilità con 


altre sottounità o con gli strumenti di misura. 
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4.3.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a 
disposizione dello Stato membro che lo ha notificato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, 
comma 2, lettera g), detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o 7h 
parte, solo previo consenso del fabbricante. 

L'attestato è valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, c può essere rinnovate per 
periodi successivi di dieci anni. 

Se l'organismo notificato decide di rifiutare il rilascio di un attestato di esame delprogetto, esso 


deve notificare al fabbricante la motivazione circostanziata di tale decisione. 


4.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato attestato di esame 
CE del progetto di qualsiasi modifica fondamentale del progetto approvato. Qualora le 
modifiche al progetto approvato possano influire sulla conformità\a!) requisiti essenziali del 
presente decreto , sulle condizioni di validità dell'attestato o sulle condizioni previste per 
l'impiego dello strumento, le modifiche in questione devorioNessere oggetto di un'ulteriore 
approvazione da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di csame CE del 
progetto. Tale ulteriore approvazione è rilasciata sotto/fornia di un supplemento all'originario 


attestato di esame CE del progetto. 


4.5. Ciascun organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha 


notificato: 

- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati e frelativi allegati; 

- i supplementi c le modifiche agli attestatingià rilasciati. 

Ciascun organismo notificato infomta immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato 
del ritiro di un attestato di esame/&E del tipo. 


4.6, Il fabbricante o il suo mandatario conservano una copia dell'attestato di esame CE del 
progetto nonché dei relativiLallegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica per 


un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo strumento di misura. 


Qualora né il fabbricante né il mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di mettere a 
disposizione su. rithiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal 


fabbricante. 
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 


5.1. La-sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 


dal sistema di qualità approvato. 


5.2» Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie 


informazioni, in particolare: 


- la documentazione relativa al sistema di qualità; 
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- i documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla 


progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; 


- 1 documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla 
fabbricazione quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione 


del personale impiegato. ccc. 


5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurafsi che il 
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle 


verifiche ispettive effettuate. 


5.4. oltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso pressol fabbricante. Mm 
tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, piéye sul prodotto per 
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo.ttasmette al fabbricante 


un rapporto sulla visita c, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
Dichiarazione scritta di conformità 

6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che*soddisfi i requisiti pertinenti del 
presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e. sotto la 


responsabilità dell'organismo notificato di cui al pùnto”3.1, il numero d'identificazione di 


quest'ultimo. 


6.2. Per ciascun modello di strumento è redalta ‘una dichiarazione di conformità che è tenuta a 
disposizione delle autorità nazionali per uh periodo di dicci anni a decorrere dalla 
fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di 


strumento per cui è stata redatta c menziona il numero dell'attestato di esame CE del progetto. 


Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene 
immesso sul mercato. Tuttavia Questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a 
una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un 


unico utente. 


7. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il 


fabbricante deve terière a disposizione delle autorità nazionali: 

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso; 

- gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa approvazione; 

- le decisionie le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 0 5.4. 
Mandatario 


8__Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 6.2 e 7 possono essere 


adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario. 


pg 
ad 


S 
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ALLEGATO MI-001 
CONTATORI DELL'ACQUA 


Ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, 
ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti 
dell'Allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertametito di 


conformità elencate nel presente allegato. 
DEFINIZIONI 


Contatore dell'acqua Strumento inteso a misurare, memorizzare c visualizzare, in condizioni di 
conteggio, il volume d'acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione. 

Portata minima (Q1) La portata d'acqua minima in presenza della qualé.jl contatore dell'acqua 
fornisce indicazioni che soddisfano 1 requisiti in materia di errore massimo tollerato. 

Portata di transizione (Q2) La portata di transizione è il valoré délla portata che si situa tra la 
portata permanente e la portata minima, e in presenza del quale il campo di portata è diviso in 
due zone, la "zona superiore" e la "zona inferiore". A/©iascuna zona corrisponde un errore 
massimo tollerato specifico. 

Portata permanente (Q3) La portata più elevata in presenza della quale il contatore dell'acqua è 
in grado di funzionare in modo soddisfacentéè, in) condizioni d'uso normali, vale a dire in 
presenza di un flusso stabile o intermittente. 

Portata di sovraccarico (Q4) La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della 
quale il contatore può funzionare in mode soddisfacente per un breve periodo di tempo senza 
deteriorarsi. 

REQUISITI SPECIFICI 


Condizioni di funzionamente nominali 


Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e in 


particolare quanto quidihseguito elencato. 
1. Il campo di portata. dell'acqua 


I valori del canipoxdi portata debbono soddisfare le seguenti condizioni: 


Q3/01 > 10 
Q2/01 Abe 
Q4/03 =71,25 


Per ùn periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto , il 


quoziente 02/01 può essere pari a 1,5, 2,5, 4,0 6,3. 
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2. L'intervallo di temperature dell'acqua da misurare 

T valori dell'intervallo di temperature debbono soddisfare le seguenti condizioni: 
variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C, oppure 

variare da 30 °C ad una temperatura elevata, pari ad almeno 90 °C. 

Il contatore può essere progettato in modo tale da funzionare in entrambi gli intervalli. 


3. L'intervallo di pressione relativa dell'acqua, che deve variare da 0,3 bar fino almeno 10 
bar a Q3. 


4. Per quanto concerne l'alimentazione elettrica: il valore nominale ‘della tensione di 
alimentazione in corrente alternata c/o i limiti dell'alimentazione in corrénfe continua. 
Frrore massimo tollerato 


5. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i volumi=compresi tra la portata di 


transizione (02) (compresa) e la portata di sovraccarico (Q4) è ilseguente: 
2% con una temperatura dell'acqua <= 30 °C, 
3 % con una temperatura dell'acqua > 30 °C. 


6. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per Pvolumi compresi tra la portata minima 
(Q1) e la portata di transizione (Q2) (esclusatLè pari al 5 % indipendentemente dalla 


temperatura dell'acqua. 
Effetto tollerato dei disturbi 
7.1. Immunità elettromagnetica 


7.1.1, L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un contatore dell'acqua deve essere tale 


che: 


- la variazione del risultato della/misurazione non superi il valore di variazione critico, qual è 


definito al punto 8.1.4, oppure 


- l'indicazione del risultato della misurazione sia tale da non poter essere interpretata come 
risultato valido, quale una variazione momentanea che non può essere interpretata, 


memorizzata o tfasmessa come un risultato della misurazione. 

7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica, il contatore dell'acqua deve: 
- riprendere 1) funzionamento entro l'errore massimo tollerato, e 

- conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione, e 


- consentire di recuperare lutti i dali di misurazione presenti immediatamente prima del 


disturbo. 
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7.1.3. Il valore di variazione critico è il minore dei due seguenti valori: 

- il volume corrispondente a metà della magnitudo dell'errore massimo tollerato nella zona 
superiore del volume misurato; 

- il volume corrispondente all'errore massimo sul volume corrispondente alla portata 
permanente Q3 per un minuto. 


7.2. Durabilità 


Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal 


fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 


7.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo la prova di viurabilità rispetto al 


risultato della misurazione iniziale, non deve superare: 
- 113 % del volume misurato tra Q1 incluso e Q2 escluso, 
- l'1,5 % del volume misurato tra Q2 incluso e Q4 incluso. 


7.2.2. L'errore di indicazione del volume misurato dopò la prova di durabilità non deve 


superare: 
-= 6 % del volume misurato tra Q1 (incluso) e Q2 (escluso), 


- + 2,5 % del volume misurato tra Q2 (incluso) è Q4 (incluso) per i contatori dell'acqua 


destinati a misurare acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C, 


- + 3,5 % del volume misurato tra Q2 (inéluso) e Q4 (incluso) per i contatori dell'acqua 


destinati a misurare acqua con una temperatura variante da 30 °C a 90 °C. 
Idoneità 


8.1. Il contatore deve poter essereyinstallato in modo da funzionare in qualsiasi posizione, salvo 


che su di esso non sia apposta@chiaramente diversa segnalazione. 


8.2. Il fabbricante deve specificare se il contatore è progettato per misurare il flusso inverso. In 
tal caso, il volume del flusso inverso deve essere sottratto dal volume accumulato, oppure 
registrato separatamerte/ Al flusso normale e al flusso inverso si applica il medesimo errore 


massimo tollerato. 


I contatori dell'acqua che non sono progettati per misurare il flusso inverso devono impedire un 
flusso invefsoro sopportare un flusso inverso accidentale senza subire deterioramenti 0 


alterazionidelle rispettive proprietà metrologiche. 
Unità di misura 
SAI volume misurato è indicato in metri cubi. 


Messa in servizio 
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10. Lo Stato membro assicura che i requisili di cui ai punti 1, 2 e 3 siano determinati dal 
distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che 
il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 7 tra cui il fabbricant& può 
scegliere sono le seguenti: 


B+FoB+DoHI. 
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ALLEGATO MI-002 
CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME 
Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume descritti qui di seguito, destinati 
ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i 
requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di 
accertamento di conformità elencate nel presente allegato. 


DEFINIZIONI 


Contatore del gas Strumento inteso a misurare, memorizzare c visualizzare la) quantità di gas 
combustibile (volume o massa) che vi passa altraverso. 

Dispositivo di conversione Dispositivo installato su un contatoreNdel gas, che converte 
automaticamente la quantità misurata in condizioni di conteggio in ùma quantità in condizioni 
di base. 

Portata minima (Qmin) La portata minima in cui il contatofe del gas fornisce indicazioni che 
soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato; 

Portata massima (Qmax) La portata massima in cui il/tontatore del gas fornisce indicazioni che 
soddisfano 1 requisiti im materia di errore massimo Wllerato, 

Portata di transizione (Qt) La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la 
portata massima c la portata minima, c in cui il’campo di portata è diviso in duc zonc, la "zona 
superiore" e la "zona inferiore". A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato 
caratteristico. 

Portata di sovraccarico (Qr) La portataxdi sovraccarico è la portata più elevata in presenza della 


quale il contatore può funzionar&per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi. 
Condizioni di base Le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di fluido misurata. 
PARTE I - REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS 

1. Condizioni di funzionamento nominali 


Il fabbricante deverspecificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, 


tenendo conto deitseguenti elementi: 


1.1, Il campo.di portata del pas deve almeno soddisfare le seguenti condizioni: 


Classe Qmax /Q min Qmax/Qt Qr/Qmax 
1,5 >150 >10 1,2 
1,0 220 25 12 


1.2. L'intervallo di temperatura del gas, con un intervallo minimo di 40 °C. 
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1.3, Le condizioni relative al gas combustibile 

Lo strumento deve essere progettato per la gamma di gas e per l'intervallo di pressioni di 
crogazione nel paese di destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare: 

- la famiglia o gruppo cui appartiene il gas; 

- la pressione massima di funzionamento. 

1.4. Un intervallo termico minimo di 50 °C per quanto concerne l'ambiente climatico. 


1.5, Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternatà, e/o i limiti 


dell'alimentazione in corrente continua. 
2. Errore massimo tollerato 
2.1. Contatore del gas indicante il volume in condizioni di conteggio massa. 


TABELLA 1 


Classe 1.5 1.0 


O min <Q <Qt 3% 2% 


Quando gli errori tra QUe Qmax hanno tutti lo stesso segno, essi non debbono superare l'1 % 


per la classe 1,5 c lo 0,5 % per la classe 1,0. 

2.2. Per un dispositivo di conversione, di temperatura che indica unicamente il volume 
convertito, l'errore massimo tollerato-dèl/contatore è aumentato dello 0,5 % in un intervallo di 
30 °C che si estende in forma sinimetrica attorno alla temperatura specificata dal fabbricante, 
che si situerà tra i 15 °C c i 25 SC. Al di fuori di questo intervallo, è consentito un aumento 
addizionale dello 0,5 % perognirdivisione di 10 °C. 

3. Effetto tollerato dei disturbi 

3.1. Immunità elettromagnetica 

3.1.1. L'effetto di UD'interferenza elettromagnetica in un contatore del gas deve essere tale che: 
- la variazione della misurazione non superi il valore di variazione critico, qual è definito al 


punto 3.1.3x@ppure 


- l'indicazione del risultato della misurazione sia tale da non poter essere interpretato come 
risultato ’valido, quale una variazione momentanea che non può essere interpretata, 


memorizzata o trasmessa come un risultato della misurazione. 
31.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica, il contatore del gas deve: 
- riprendere il funzionamento entro l'errore massimo tollerato, 


- conservare l'integrità di tutte lc funzioni di misurazione, 
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- consentire di recuperare tutti i dati di misurazione presenti immediatamente prima del 
disturbo. 

3.1.3. Il valore di variazione critico è il minore dei due seguenti valori: 

- la quantità corrispondente alla metà della grandezza dell'errore massimo tollerato nella.zona 
superiore del volume misurato, 

- la quantità corrispondente all'errore massimo tollerato sulla quantità corrispondente ad un 
minuto alla portata massima. 

3.2, Effetto dei flussi di disturbi a monte c a valle 

Nel quadro delle condizioni di installazione specificate dal fabbricanteXl'’effetto del flusso dei 
disturbi non dovrà superare un terzo dell'errore massimo tollerato. 

4. Durabilità 

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal 
fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 

4.1. Contatori della classe 1,5 

4.1.1. La variazione del risultato della misurazione ‘dopo la prova di durabilità rispetto al 


risultato della misurazione iniziale per le portate néi campi di funzionamento da Qt a Qmax 
non deve superare di più del 2 % il risultato dellawmisurazione, 

4.1,2. L'errore di indicazione dopo la prova dvdurabilità non deve superare il doppio dell'errore 
massimo tollerabile di cui alla sezione 2: 

4.2, Contatori della classe 1,0 

4.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al 
risultato della misurazione iniziale non deve superare un terzo dell'errore massimo tollerabile di 
cui alla sezione 2. 

4.2.2. L'errore di indicazione dopo la prova di durabilità non deve superare l'errore massimo 
tollerabile di cui alla sezione 2. 

5. Idoneità 

5.1. Gli strumenti alimentati tramite la rete elettrica (corrente alternata o continua) debbono 
essere provvisti di un dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di altro mezzo atto 
a garantire=l'integrità di tutte le funzioni di misura in caso di interruzione della fonte di energia 


elettrica principale. 


52. La fonte di energia dedicata dovrà avere una durata utile di almeno cinque anni. Una volta 


trascorso Il 90 % di tale periodo, dovrà comparire un'avvertenza appropriata. 


5,3, Il dispositivo indicatore deve disporre di un numero di cifre sufficiente a garantire che la 


quantità circolata nel corso di 8000 ore a Qmax non faccia ritornare le cifre ai valori iniziali. 
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5.4, Il contatore deve poter essere installato in modo da funzionare in qualsiasi posizione 
indicata dal fabbricante nelle sue istruzioni di installazione. 

5.5. Il contatore deve essere munito di un dispositivo che permetta di effettuare prove in un 
tempo ragionevole. 


5.6. Il contatore deve rispettare l'errore massimo tollerato in ogni direzione di flusso 9° solo 


nella direzione di flusso chiaramente indicata. 
6. Unità 


La quantità misurata dev'essere visualizzata in metri cubi (simbolo = m?) o in chilogrammi 


(simbolo kg). 
PARTE IT - REQUISITI SPECIFICI - DISPOSTTTVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME 


Un dispositivo di conversione del volume costituisce una sottounità a titolo del secondo trattino 


dell'articolo 2, lettera b). 


Per un dispositivo di conversione del volume si richiedono glisstessi requisiti essenziali previsti 


per i contatori del gas, se applicabili. Sono inoltre d'applicazione i seguenti requisiti: 
7. Condizioni di base dei valori convertiti 
Il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei valori convertiti. 


8. Errore massimo tollerato 


- 0,5 % a temperatura ambiente 20 °C + 3 °C; umidità ambiente 60 % + 15 %, valori nominali 
di erogazione di energia elettrica 

- 0,7 % per dispositivi di conversione.termica a condizioni di funzionamento nominali 

-1% per altri dispositivi di conversione in condizioni di funzionamento nominali. 

Nota: 

non si tiene conto dell'errorèdel contatore. 

9. Idoneità 


9.1. Un dispositivo_di conversione elettronico deve essere in grado di individuare i parametri 
pertinenti per l’accufatezza della misurazione allorquando si trova a funzionare al di fuori dei 
campi di funzionamento indicati dal fabbricante. In siffatti casi, il dispositivo di conversione 
deve interrompere l'integrazione della quantità convertita e può calcolare separatamente il 
totale della quantità convertita per il tempo in cui si è trovato al di fuori delle condizioni di 


funzionamento. 


9.2+,Un dispositivo di conversione elettronico deve essere in grado di indicare tutti i dati 


pertinenti per la misurazione senza attrezzatura supplementare. 
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PARTE III - MESSA IN SERVIZIO E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 
Messa in servizio 
10. a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente«che 


tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1,5 e da contatori»della 


classe 1,0 aventi un rapporto Qmax/Qmin pari o superiore a 150. 
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale’leggero, 
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore dellaCrasse 1,5. 


c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 1.2 c 1.3, gli Stati membri assicurano che 
le proprietà siano determinate dal distributore o dalla persona legalmente designata per 
l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idonco Alla misura accurata del 
consumo previsto o prevedibile. 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7 tra le quali il fabbricante può 


scegliere sono le seguenti: 


B+F.B+DoHI. 


17-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


ALLEGATO MI-003 
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA 


Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale 
leggero si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato 


e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato. 
Nota: 


I contatori di energia elettrica possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni, a 
seconda della tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato contempla soltanto i 


contatori elettrici e non 1 trasformatori. 
DEFINIZIONI 


Un contatore di energia clettrica attiva è un dispositivo che misura l'energia elettrica attiva 


consumata in un circuito 
I intensità della corrente elettrica che circola nel contatore: 
In= corrente di riferimento specificata per cui è stato progettato il trasformatore in funzione; 


Ist= valore minimo dichiarato di I in corrispondenza, del quale il contatore registra energia 
elettrica attiva a fattore di potenza unitario (contatori(polifase a carico equilibrato); 

Imin= valore di I al di sopra del quale l'errore st mantiene entro i limiti massimi tollerabili 
(contatori polifase a carico equilibrato); 


ltr= valore di I al di sopra del quale ‘Nerrore si mantiene entro 1 limiti minori tollerabili 


corrispondenti all'indice della classe del'eontatore; 

Imax= valore massimo di I per cui l'èrrore rimane entro i limiti massimi tollerabili; 
U= tensione dell'energia clettilca>Yfornita al contatore; 

Un= tensione dell'energia elettrica di riferimento specificata; 

{= frequenza della tensiohe elettrica fornita al contatore; 

fn= frequenza di riferimento specificata; 

PF= fattore di potenza = cosp = coseno dello sfasamento g tra I e U. 

REQUISITI SPECIFICI 

1. Accuratezza 


Il fabbricante specifica l'indice di classe dei contatori. Gli indici di classe sono così definiti: 


classe A, classe B e classe C. 
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2. Condizioni di funzionamento nominali 
TI fabbricante specifica le condizioni di funzionamento nominali del contatore; in particolare: 


I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili al contatore. Per i valori prescelti, il 


contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1. 


TABELLA 1 


Classe A Classe B Classe C 


Per contatori a collegamento diretto 


Ist <0,05 -Itr 
I min <o,5-It 
I max >50 Iter 


Per contatori funzionanti tramite un trasformatore 


Ist <0,06-Itr <0,04-1tr <0,02-Itr 
Tmin <0,2-1t <0,2 dtd) <04-lt 
In =20.Itr =20.Ir =20.Itr 
Imax >1,2-1n >}.2:n >12-In 


(1)Peri contatori elettromeccanici I min della classe B si applica<0,4 I tr. 


La tensione elettrica, la frequenza egli intervalli di fattore di potenza entro i quali il contatore 
soddisfa i requisiti in materia di Crtore massimo tollerato di cui alla tabella 2 del presente 
allegato. Questi tengono conto>delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dal 


sistemi pubblici di distribuzione, cioè la tensione c la frequenza. 
T valori di tensione elettrica e di frequenza devono essere pari almeno a: 


0,9 U,SUSDLIÙ, 


0,98 f£f< 1,02 f, 


L'intervallo \der fattore di potenza deve essere almeno da cosp = 0,5 induttivo a cosg = 0,8 


capacitive, 
3. Errori massimi tollerati 


Gli éffetti dei vari misurandi e delle grandezze d'influenza (a, b. c ...) sono valutati 
s©paratamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d'influenza devono essere mantenuti 
relativamente costanti ai loro valori di riferimento. L'errore di misurazione, che non deve 


superare il limite massimo tollerabile di cui alla tabella 2, è calcolato come segue: 


E è a i Dod 
Errore di misurazione = V a'+b"+c 


— N1n_- 
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Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in percentuale non 


devono superare i limiti indicati nella tabella 2. 
TABELLA 2 


Errori massimi tollerati in percentuale a condizioni di funzionamento nominali, livelliydi 


corrente di carico definito e temperatura di funzionamento 


Temperature di | Temperature di | Temperature di, | Temperature di 
funzionamento | funzionamento | funzionamento’ | funzionamento 
-10°C ...+5°C |-25°C CN 10°C [-40°C ... -25°C 


(e) 6) o 
+30°C ... -40°C H402CT.. +55°C |+55°C ... +70°C 


Contatori monofase; contatori polifase, se funzionanti con carichi equilibrati 
le ST Sn 


Contatori polifase, se funzionanti con carico monofase 


ISIS Imay cfr, eccezione in appresso 


Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente per carichi monofase è limita a 5h, SI SImae 


Se un contatore funziona a intervalli di temperaturà diversi, si applica l'errore massimo 


tollerato relativo. 


4. Effetto tollerato dei disturbi 


4.1, Generalità 


Poiché 1 contatori elettrici sono direttamente collegati al cavo principale di erogazione che è 
anche uno dei misurando, per i contatori clettrici si utilizza un ambiente elettromagnetico 
speciale. 

Il contatore deve essere» cofforme all'ambiente elettromagnetico E2 e ai requisiti 


complementari di cui ai puniî4.2 e 4.3 più avanti. 


L'ambiente elettromagnetico e gli effetti tollerati rispecchiano una situazione in cui si 
registrano disturbi di lunga durata che non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di 
variazione, e in/@ui i disturbi passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo o una 
perdita di funzionalità o di rendimento ma da cui il contatore si riprenderà, non influenzano 


l'accuratezza0oltre i valori critici di variazione. 


Qualora vi’sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le reti aeree di fornitura dell'elettricità, si 


provvede alla protezione delle caratteristiche metrologiche del contatore. 
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4.2. Eletti del disturbi di lunga durata 
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TABELLA 3 


Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata 


Disturbo 


Valori critici di variazione in % 
per contatori delle classi: 


Sequenza di fase invertita 


Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase 
Contenuti armonici nei circuiti elettrici, *) 
Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico, *) 


Raffiche (burst) 


Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta 
frequenza (radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti 
da campi di radiofrequenze e immunità da onde 
oscillanti 


i; 


Nel caso di contatori di elettricità elettromeccanici non vengono definiti valoritdi variazioni critici per contenuti 


armonici nei circuiti elettrici e per la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico 


1.3. Effetti tollerati di fenomeni elettromagnetici passeggeri 


4.3.1. Gli effetti di un disturbo elettromagnetico su un/gomîtatore di energia elettrica dovranno 


essere tali che durante o subito dopo il disturbo: 


- ogni uscita destinata a testare l'accuratezza del\tontatore non produca segnali o impulsi 


corrispondenti a un'energia oltre il valore di variazione critico 

e in un lasso di tempo ragionevole 

- recuperare la capacità di funzionamentosentro i limiti dell'errore massimo tollerato, e 
- conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione, e 


- consentire il recupero di tutti dati di misurazione presenti immediatamente prima del 


verificarsi del disturbo, e 
-  nonindichi nell'energiavegistrata una variazione superiore ai valori critici. 


Il valore critico di variazione in kWh è pari am U, Lux Lor 
(n = numero degli elementi di misura del contatore, U, in Volts e /,,,, in Amps, 


4.3.2. Per la sovraàeorrente il valore critico di variazione è 1,5 %. 

5. Idoneità 

5.1. Al@iésotto del voltaggio di funzionamento nominale, l'errore positivo del contatore non 
supera +10 %. 

52. II visualizzatore dell'energia totale ha un numero di cifre sufficienti a garantire che 
indicazione non ritorni al valore iniziale quando il contatore abbia funzionato per 4000 ore a 


pieno carico (I = Imax, U = Un e PF = 1), né il visualizzatore possa essere azzerato durante 


l'uso. 
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5.3. Nel caso di mancanza di energia elettrica nel circuito, le quantità di energia elettrica 
misurate debbono restare disponibili alla lettura per un periodo pari ad almeno 4 mesi. 

5.4, Funzionamento senza carico 

Quando la tensione è applicata senza che nel circuito elettrico circoli la corrente (il circuito 
elettrico è un circuito aperto) il contatore non registra energia a tensioni fra 0,8 Un e LI UN. 
5.5. Avvio 

Il contatore inizia e continua a registrare a Un, PF = 1 (contatore polifase a carichi equilibrati) e 
ad una corrente pari a Ist. 

6. Unità 

L'energia elettrica misurata deve essere visualizzata in chilowaltora o4im'°megawattora. 

7. Messa in servizio 


a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale 
misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore dellaclasse A. Per scopi specifici lo Stato 


membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi contatore dellaélasse R. 


b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'usò commerciale e/o industriale leggero, 
esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe B e/o 
della classe C. Per scopi specifici lo Stato membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi 
contatore della classe C. 

c) Lo Stato membro assicura che l'intervallo di corrente sia determinato dal distributore o dalla 


persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia 


idonco alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 


Le procedure di accertamefitovdi conformità di cui all'articolo 7 tra le quali il fabbricante può 


scegliere sono le seguenti: 


B+F,B+DoHI. 
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ALLEGATO MI-004 
CONTATORI DI CALORE 


I requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici e le procedure di accertamento di 
conformità elencati in questo allegato si applicano ai contatori di calore di seguito descritti e 


destinati ad uso residenziale, commerciale e per l'industria leggera. 
DEFINIZIONI 


Un contatore di calore è uno strumento destinato a misurare il calore che, in\in circuito di 
scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquida di trasmissione di 


calore. 


Un contatore è 0 uno strumento completo, oppure uno strumento composto dalle sottounità 
"sensore di flusso", "coppia di sensori di temperatura" e "calcolatore", conformemente alle 


definizioni dell'articolo 2, lettera b), o ad una combinazione delle medesime. 


0 = la temperatura del liquido di trasmissione di calore; 

= valore di 6 all’ingresso del circuito di scambig*ternico; 

= valore di 6 all’uscita del circuito di scambibtermico; 

AB = la differenza di temperatura 8. = 8, pi com A0>0 

0. ax" Hlimite superiore di 6 ai fini del cortétto funzionamento del contatore entro l’errore 
massimo tollerato; 

nin 7 HM limite inferiore di 8 ai finisdel’corretto funzionamento del contatore entro l'errore 

massimo tollerato; 


AB ax mite superiore di AR aifini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore 


massimo tollerato; 


A9,.n 7 limite inferiore di A@ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo 
tollerato; 

q, = portata det liquido di trasmissione di calore; 

g, = valoremassimo di q consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del 
contatore; 

da, 7 valote massimo di q consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del 
eentalore; 

4 Y= valore minimo di q consentito ai fini del correito funzionamento del contatore; 

P = potenza termica dello scambio termico; 

P, =limite superiore di P consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore. 
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REQUISITI SPECIFICI 

1, Condizioni di funzionamento nominali 

Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 
1.1, Per la temperatura del liquido: 9max, 9min, 

- per le differenze di temperatura: AOmax, A@min, 

soggetti alle seguenti restrizioni: AQ@max/A@min 210; Admin= 3 K05K010K. 


1.2. Per la pressione del liquido: la massima pressione interna positiva che il contatore di calore 


può tollerare in regime permanente al limite superiore dell'intervallo di tèmperature. 


1.3.Per le portate del liquido: q_, dp: 4 dove 1 valori di q, € q; sono soggettihalla seguente 
restrizione: q/9; = 10; 


1.4, Per la potenza termica: Ps. 

2. Classi di accuratezza 

Per i contatori di calore si definiscono le seguenti classi diaccufatezza: classe 2, classe 3. 
3. Errori massimi tollerati applicabili agli strumenti completi 


Gli errori massimi tollerati relativi applicabili ad un GOntatore termico completo, espressi in 


percentuale del valore reale per ciascuna classe di'accuratezza. sono i seguenti: 


- per la classe 1: E = Ef+ Et+ Ec, dove El, EL, Ec corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 
a73,; 


- per la classe 2: E = Ef+ Et + Ec, dovéEfy BL, Fe corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 


a73; 


- per la classe 3: E = Ef + Et + EC}dove Ef, Et, Ec corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 
a7,3. 


4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici 


4.1. Lo strumento nen ‘deve essere influenzato da campi magnetici statici e da campi 


elettromagnetici a frequenza di rete. 


4.2. L'influenza. di” un'interferenza elettromagnetica dev'essere tale che la variazione del 
risultato della misurazione non sia superiore al valore di variazione critico definito al requisito 
4.3, oppureVil risultato della misurazione sia indicato in modo tale da non poter essere 


interpretato come valido. 


4.31] valore di variazione critico per un contatore termico completo è pari al valore assoluto 


dell'errore massimo tollerato applicabile a un contatore termico (vedi punto 3). 
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S. Durabilità 

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal 
fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 

5.1. Sensori di flusso: la variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità 
rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico. 


5.2. Sensori di temperatura: la variazione del risultato della misurazione dopo la, prova di 


durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C 

6. Indicazioni su un contatore termico 

- Classe di accuratezza 

- Limiti di portata 

- Limiti di temperatura 

- Limiti di differenza di temperatura 

- Posizione del sensore di flusso - portata o ritorno 

- Indicazione della direzione del flusso 

7. Sottounità 

Le disposizioni per lc sotlounità possono essete Applicate a sottounità prodotte dallo stesso 
fabbricante o da diversi fabbricanti. Qualora un/contatore di calore sia costituito da sottounità i 
requisiti essenziali per Il contatore di calore”si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle 
soltounità. Si applicano inoltre i requisiti seguenti: 

7.1. L'errore massimo tollerato del sensore di flusso, espresso in % per le classi di accuratezza: 
- Classe 1: Ef= (1 — 0,01 qp/q),fma-mnon superiore a 5 %, 

- Classe 2: Ef= (2 — 0,02 qp/g)»ma non superiore a 5 %, 

- Classe 3: Ef= (3 — 0,05 qp/q), ma non superiore a 5 %, 


dove l'errore Lf si riferisc& al valore indicato come valore reale della relazione tra il segnale di 


uscita del sensore di flusso e la massa o volume. 
7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia di sensori di temperatura, espresso in %: 
- Ft = (0,5 +3: A0min/A0), 


dove l'errore Et si riferisce al valore indicato come valore reale della relazione tra segnale di 


uscita\della coppia di sensori di temperatura e differenza delle temperature. 
743. L'errore massimo tollerato relativo per il calcolatore, espresso in %: 
XEc = (0,5 + A@min/A0), 


dove l'errore Ec si riferisce al valore indicato come valore reale del calore. 
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7.4, Il valore di variazione critico per la soltounità di un contatore termico è pari al rispettivo 
valore assoluto dell'errore massimo tollerato applicabile alla sottounità (vedi punti 6.1, 6.2 0 
6.3). 

7.5, 

Indicazioni sulle sottounità 


Sensore di flusso: Classe di accuratezza 
Limiti di portata 
Limiti di temperatura 
Fattore nominale del contatore (ad/ès.: Hitri/impulso) o 
segnale d’uscita corrispondente 
Indicazione della direzione del(fusso 


Coppia di sensori di temperatura: Identificazione del tipo (pettes>Pt 100) 
Limite di temperatura 
Limite di differenza di temperatura 


Calcolatore: Tipo di sensori di t6mpératura 
— Limiti di tempetatura 
— Limiti didifferenza di temperatura 
- Fattore di,misura nominale richiesto (es. 
litri/impulso) o segnale di entrata corrispondente 
proveniente dal sensore di [lusso 
sai Posizione del sensore di flusso - flusso o ritorno 


MESSA IN SERVIZIO 

8. a) Qualora uno Stato membro preseriva la misura dell'uso residenziale, csso consente che 
tale misura sia effettuata per mezzo. di qualsiasi contatore della classe 3. 

b) Qualora uno Stato membré+prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, 
esso può prescrivere qualsiasi-Contatore della classe 2. 

c) Circa i requisiti di cui ai punti da 1.1 a 1.4, gli Stati membri assicurano che le caratteristiche 
siano determinate dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del 
contatore, di modo\che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o 
prevedibile. 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7 tra le quali il fabbricante può 
scegliere sono le seguenti: 


B»sF,B+DoHI. 
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ALLEGATO MI-005 


SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI 
QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA 


Agli strumenti di misura destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (volumi e 
masse) di liquidi diversi dall'acqua si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i 
requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione di accertamento di 
conformità elencate nel presente allegato. Se pertinente i termini "volume, edeL" di questo 
allegato possono essere letti: "massa e kg". 

DEFINIZIONI 

Misuratore Strumento inteso a misurare in modo continuato, memofizzare c visualizzare, in 
condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il trasduttore di misurazione in 
un condotto chiuso e a pieno carico. 

Calcolatore La parte del misuratore che riceve i segnali di’ output dal trasduttore (dal) 
(trasduttori) di misurazione e eventualmente da strumentikdi misura associati e indica i risultati 


della misurazione. 


Strumento di misura associato Uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità 


caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una(cotrezione e/o una conversione. 


Dispositivo di conversione La parte del calcolafore che, tenendo conto delle caratteristiche del 
liquido (temperatura, densità ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero 


immagazzinate in una memoria, converte avitomaticamente: 


- in un volume in condizioni di basèye/o in una massa la quantità del liquido misurato alle 


condizioni di misura, oppure 


- in un volume alle condizioni*dimisura e/o in un volume e alle condizioni di base la massa del 


liquido misurato alle condizierti di misura. 
Nota: 
Un dispositivo di conversione include i relativi strumenti di misura associati. 


Condizioni di base Le condizioni specifiche in cui è convertita la quantità di liquido misurata 


alle condizioni ti misura. 


Sistema dì misurazione Sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a 


garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione. 


Distributore di carburante Un sistema di misura per il rifornimento di carburante di veicoli a 


motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili. 


Sistema self-service Il sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per 


ottenere liquidi per il proprio uso personale. 
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Dispositivo self-service Lo specifico dispositivo che è parte di un sistema self-service e 


consente a uno o più sistemi di misura di funzionare nel sistema self-service. 


Quantità minima misurata (QMM) La quantità minima misurata è la più piccola quantità di 
liquido per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista metrologico per Il sistema di 


misurazione. 


Indicazione diretta L'indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura ‘e’ che il 


misuratore è fisicamente m grado di misurare. 

Nota: 

L'indicazione dirella può essere convertita nell'ndicazione di un'altra quantità mediante l'uso di 
un dispositivo di conversione. 

Interrompibile/non interrompibile Un sistema di misura è considerato interrompibile/non 
interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essereCarrestato facilmente e con 
rapidità. 

Campo di portata Il campo tra la portata minima (Qmin) ea portata massima (Qmax). 
REQUISITI SPECIFICI 


1. Condizioni di funzionamento nominale 


Il fabbricante deve specificare le condizioni divfinzionamento nominale dello strumento, in 


particolare: 
1.1, Il campo di portata 
Il campo di portata deve rispettare le(Seguenti condizioni: 


i) il campo di portata di uno strumento di misura deve rientrare nel campo di portata di 


ciascuno dei suoi elementi, in,particolare del misuratore; 
il) misuratore e sistema di ruisura. 


TABELLA 1 


Sistema di misura specifico Caratteristica del liquido Rapporto mune i Omax : Qmin 
Distributori di carburafite cas non liquefatti 


gas liquefatti 
Sistema di misufa Liquidi criogenici 


Sistemi di misura su condotta - tutti i liquidi di per “”. 
e sistemi diumisura destinati al 
carico dellethnavi 


Tutti elitaltri sistemi di misura - tutti i liquidi 


1:2.°Le proprietà del liquido che lo strumento deve misurare precisando il nome o il tipo del 
liquido o le sue caratteristiche peculiari, vale a dire: 


- intervallo di temperature; 
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- intervallo di pressioni; 

- intervallo di densità; 

- intervallo di viscosità. 

1.3. Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o limitivdella 
tensione di alimentazione in corrente continua. 

1.4. Le condizioni di base per i valori convertiti. 

Nota: 

Il punto 1.4 non pregiudica l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere unaemperalura di 15 
°C conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della dircitiva 92/81/CEEdel Consiglio, del 19 
ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugly oli minerali(1) 0, per 
gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto c il metano, un'altra temperatura 


conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva 


2. Classificazione dell'accuratozza cd errori massimi tollerati 


2.1. Per le quantità eguali o superiori a due litri, l'errore massimo tollerato è il seguente: 


Classe\di accuratezza 
0,3 LS 1,0 1,5 2, 


TABELLA 2 


5 
Sistemi di misurazione (A) 
Misuratori (B) 02% (*) 


2.2. Per le quantità inferiori a due Like, l'èfrore massimo tollerato è il seguente: 
TABELLA 3 


Volume misurato V Errore massimo tollerato 


V<0.1L 4 x valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,1 L 
O1L<V<0.2L 4 x valore indicato nella tabella 3 


0.2 L<V <0.4L 4 x valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,4L 
04L <V<IL 2 x valore indicato nella tabella 2 
Valore indicato nella tabella 2, applicato a 2 1 


2.3. Tuttavia, indipendentemente dalla quantità misurata, la magnitudo dell'errore massimo 


tollerato è pàfl'al maggiore dei seguenti due valori: 


- il valére assoluto dell'errore massimo tollerato riportato nella tabella 2 0 nella tabella 3; 


- il walore assoluto dell'errore massimo tollerato per la quantità minima misurata (Emin). 


24.1. Per le quantità minime misurate superiori od eguali a due litri, si applicano ambo le 


condizioni seguenti: 
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Condizione 1 

Emin deve soddisfare la condizione: Emin > 2 R, dove R è il più piccolo intervallo di scala del 
dispositivo Indicatore. 

Condizione 2 

Emin è dato dalla formula: Emin = ((MMQ) * (A/100), dove: 

- MMQ è la quantità minima misurata, 

- A è il valore numerico specificato nella riga A della tabella 2. 


2.4.2. Per le quantità minime misurate inferiori a due litri, si applica la cendizione 1 di cui 
sopra c Emin è pari al doppio del valore specificato nella tabella 3, c relativo alla riga A della 
tabella 2. 


2.5. Conversione delle indicazioni 


In caso di conversione delle indicazioni gli errori massimi tollérati sono quelli riportati alla riga 


A della tabella 2. 
2.6. Dispositivi di conversione 


In caso di conversione delle indicazioni iramite ùn\dispositivo di conversione, gli errori 


massimi tollerati sono pari a * (A - B), dove A e/Bsono i valori specificati nella tabella 2. 
Parti dei dispositivi di conversione che possono essere sottoposti a prova separatamente: 
a) Calcolatore 


Gli errori massimi tollerati, positivi/o. negativi, per quanto concerne le indicazioni delle 
quantità di liquido applicabili al calcolo, sono pari ad un decimo degli errori massimi tollerati 


definiti alla riga A della tabella 2: 
b) Strumenti di misura associati 


Gli strumenti di misura assoerati debbono avere un'accuratezza almeno pari a quella dei valori 


riportati alla tabella 4: 


TABELLA 4 


Classi di accuratezza del sistema di misura 


EMT sulle misurazioni 
3 1,0 1.5 2,5 


Temperatura 40,3 °C 


Pressione Meno di 1 MPa: + 50 kPa 
Da la4MPa:+15% 
Più di 4 MPa: + 200 kPa 


Densità 


(Questi valori si applicano all'indicazione delle quantità caratteristiche del liquido visualizzato 


dal dispositivo di conversione. 


c) Accuratezza della funzione di calcolo 
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L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, nel calcolo di ciascuna quantità caratteristica 


del liquido è pari a due quinti del valore definito alla precedente lettera b). 
2.7. HI requisito a) nel punto 2.6 si applica a qualsiasi calcolo, non solo alla conversione. 
3. Effetto massimo tollerato dei disturbi 


3.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un sistema di misurazione è uno-tra quelli 


qui di seguito elencati: 


- la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione èfitico, quale è 


definito al punto 3.2; oppure 


- l'indicazione del risultato della misurazione mostra una variazione momentanea che non può 
essere interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato della misurazione; oltre, nel 
caso di sistemi interrompibili, ciò può significare anche l'impossibilità di effettuare 


misurazioni; oppure 


- la variazione del risultato della misurazione è superiore al valore di variazione critico, nel 
qual caso il sistema di misurazione deve consentire di reGuperare il risultato della misurazione 
immediatamente antecedente al verificarsi del valore/di variazione critico e di interrompere il 


flusso. 


3.2. Il valore di variazione critico equivale al taaggiore tra "l'errore massimo tollerato/5" per 


una specifica quantità misurata, e l'Emin. 
4. Durabilità 


Dopo aver eseguito una prova adeguatà tenendo conto del periodo di tempo stimato dal 


fabbricante, deve essere soddisfatto il seguente criterio: 


La variazione del risultato dellacmisurazione successivamente alla prova di durabilità se 
raffrontata al risultato iniziale“di misurazione non deve superare il valore per i misuratori 


specificato nella riga B dellatabella 2. 
S. Idoncità 


5.1. Per ogni quantità misurata relativa alla medesima misurazione e nel caso in cui i 
dispositivi abbigno le medesime divisioni di scala, le indicazioni fornite dai vari dispositivi non 
devono differite tra loro in misura superiore ad una divisione di scala. Nel caso in cui i 
dispositivi abbiano divisioni di scala differenti, lo scarto non deve superare la divisione di scala 
più clovata? 

Tuttavia, in caso di sistema self-service, le divisioni di scala del dispositivo indicatore 
primeipale del sistema di misura e le divisioni di scala del dispositivo self-service sono le stesse 


e | risultati non debbono differire l'uno dall'altro. 


5.2. Non dev'essere possibile deviare la quantità misurata in normali condizioni di utilizzo a 


meno che non sia subito individuabile. 
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5.3. Nessuna perceniuale di aria o di gas presente nel liquido, che non sia facilmente 
individuabile, deve indurre ad una variazione dell'errore superiore a: 

-0,5 % per i liquidi diversi dai liquidi potabili c per i liquidi di viscosità non superiore ad 1 
mPa.s, oppure 

- 1% per i liquidi potabili e per i liquidi di viscosità superiore ad 1 mPa.s. 


Tuttavia, la variazione tollerata non dovrà mai essere inferiore all'1 % di MMQ. Questo valore 


si applica nel caso di sacche d'aria o di gas. 
5.4, Strumenti destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta 


5.4.1. Gli strumenti di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta debbono 


essere provvisti di mezzi atti a riazzerare il visualizzatore. 
Non deve essere possibile deviare la quantità misurata. 


5.4.2. La visualizzazione della quantità su cui si basa la transazionè dev'essere permanente fino 
al momento in cui tutte lc parti della transazione abbiano accettato il risultato della 


misurazione. 

5.4.3. T sistemi di misura destinati alle transaziani commerciali di vendita diretta sono 
interrompibili. 

5.4,4. Nessuna percentuale di aria 0 di gas presenté nel liquido dovrà indurre a una variazione 


dell'errore superiore ai valori di cui al punto 5,3. 
5.5, Distributori di carburante 


5.5.1. Nel corso della misurazione noî deve essere possibile riazzerare i visualizzatori dei 


distributori di carburante. 


5.5.2. Non deve essere possibileavviare una nuova misurazione finché il visualizzatore non sia 


stato riazzerato. 


5.5.3. Nel caso in cui iltsistema di misurazione sia dotato di un visualizzatore del prezzo, la 
differenza tra il prezzo indicato e il prezzo calcolato in funzione del prezzo unitario e della 
quantità indicata îonvdev'essere superiore al prezzo corrispondente a Emin. Tuttavia, non è 


richiesto che tale differenza sia inferiore alla più piccola unità monetaria. 
6. Interruzione dell'alimentazione elettrica 


I sistemnindi misurazione debbono essere dotati di un dispositivo di alimentazione elettrica 
d'emergeriza atto a conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione in caso di 
interruzione della fonte principale di alimentazione elettrica o di mezzi atti a memorizzare e a 
visualizzare i dati presenti per consentire la conclusione della transazione in corso, e di mezzi 
atti ad arrestare Il flusso nel momento in cui si verifichi un'interruzione della fonte principale di 


alimentazione elettrica. 
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7. Messa in servizio 


Classe di Tipi di sistema di misurazione 
accuratezza 


Sistemi di misurazione su condotta 


03 | 

Tutti i sistemi di misurazione non specificamente indicati in altra parte della 

presente tabella, c precisamente: 
distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) 
sistemi di misurazione su autobotti per liquidi a bassa viscosità (#20 mPa.s) 
sistemi di misurazione destinati (al carico) allo scarico delle cisterne delle 
navi, delle autocisterno e dei vagoni cisterna*) 
sistemi di misurazione per il latte 


sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aefemobili 


TABELLA 5 


Sistemi di misurazione per biossido di carbonio liquefatto 
Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura 
inferiore a -10°C (diversi dai liquidi criogeniti) 


| 25. | Sistemi di misurazione per liquidi criegenici (temperatura inferiore a - 153°C) 


0 
0 
1 
1 
2 


3 
5 
,0 Sistemi di misurazione peri gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura 
pari 0 superiore a - 10°C 
Sistemi di misurazione di norma classificati nella classe 033 a 0,5, ma utilizzati per 
liquidi: 
- la cui temperatura sia inferiore a -10°C o superiore a 50°C 
- la cui viscosità dinamica sia superiore a 1000 mPa.s 
-__la cui portata volumetrica massima non6ia superiore a 20 l/h 
sò 
5 


*) Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere Sistèémi di misurazione della classe di 
accuratezza 0,3 0 0,5 se utilizzati per l'imposizione delle accise sugli oli minerali al momento 
(del carico) dello scarico delle cisterne dellemavi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna. 


Nota: Tuttavia il fabbricante può indicare una classe di accuratezza migliore per taluni tipi di 


sistemi di misurazione. 
8. Unità di misura 


La quantità di misura è indicata.in millilitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grammi, 


chilogrammi o tonnellate. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 


Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7 tra le quali il fabbricante può 


scegliere sono le seguetiti: 


B+FoB+Do0HloG. 
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ALLEGATO MI-006 
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 


Agli strumenti per pesare a funzionamento automatico definiti qui di seguito, il cui fine è la 
determinazione della massa di un corpo utilizzando l'azione della forza di gravità che agisco,su 
di esso, si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del 
presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel capitolo T del 


presente allegato. 
DEFINIZIONI 


Strumento per pesare a funzionamento automatico Strumento che detefmina la massa di un 
prodollo senza l'intervento di un operatore c che segue un progrànima predeterminato di 
processi automatici caratteristico di tale strumento. 

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico Strumento per pesare automatico che 
determina la massa di carichi disercet (per esempio, precofifezionati) è di singoli carichi di 
materiale sfuso. 

Dosatrice ponderale di controllo a funzionamento/automatico Selezionatrice ponderale a 
funzionamento automatico che ripartisce inoltre gliSoggetti di massa differente in uno o più 
sottoinsiemi, in funzione del valore della differeftza tra la massa dell'oggetto e un punto di 


selezione nominale. 


Etichettatrice di peso Selezionatrice pondefale a funzionamento automatico che appone ai 


singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso. 


Etichettatrice peso/prezzo StrumentoNper pesare a funzionamento automatico che appone ai 


singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso e informazioni sul prezzo. 


Riempitrice gravimetrica aufòmatica Strumento per pesare a funzionamento automatico che 


riempie contenitori con una massa predeterminata c virtualmente costante di prodotto in grani. 
p tenit predet t tualment tante di prodotto in g 


Totalizzatore a funzionamento discontinuo (strumento per pesare/totalizzatore a tramoggia) 
Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto in 
grani dividendolo iti,carichi discreti. Le masse di ciascun carico discreto sono determinate l'una 


dopo l'altra e,Sommate. Ciascun carico discreto è poi riunito nell'ammasso. 


Totalizzatorè/a funzionamento continuo Strumento per pesare a funzionamento automatico che 
determinasla massa di un prodotto sfuso su un nastro trasportatore, senza ricorrere ad una 
suddivisione sistematica del prodotto e senza interrompere il movimento del nastro 


trasportatore. 


Pesa a ponte per veicoli ferroviari Strumento per pesare a funzionamento automatico dotato di 


un ricevitore di carico comprensivo di binari su cui transitano veicoli ferroviari. 


17-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


REQUISITI SPECIFICI 
CAPITOLO T - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico 
1. Condizioni di funzionamento nominali 


Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumentotecine 


segue: 

1.1. Per il misurando: 

l'intervallo di misura, in termini di portata massima e minima. 
1.2, Per le grandezze d'influenza dell'alimentazione elettrica: 


in caso di alimentazione in corrente alternata: tensione di alimentazionemominale in corrente 


alternata o limiti dell'alimentazione in corrente alternata, 


in caso di alimentazione in corrente continua: tensione di alimentazione nominale e minima in 


corrente continua o limiti dell'alimentazione in corrente continta, 

1.3, Per le grandezze d'influenza meccanica e climatica: 

L'intervallo minimo delle temperature è di 30 °C, salvo\specificazione diversa nei successivi 
capitoli. 

Le classi di ambiente meccanico di cui all'allegato) punto 1.3.2, non sono applicabili. Per gli 


strumenti sottoposti a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati 


in veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d'uso. 
1.4, Per altre grandezze d'influenza (se/lelNeaso): 

i ritmi di funzionamento, 

le caratteristiche del prodotto daQ@esare. 

2. Effetto tollerato dei disturbi »Ambiente elettromagnetico 


Il tipo di prestazione richiesto e il valore di variazione critico sono riportati nel capitolo 


pertinente del presente-allegato a ciascun tipo di strumento. 

3. Idoneità 

3.1, Si debbofiò predisporre mezzi adeguati a limitare gli effetti dell'inclinazione, del 
caricamento è del ritmo di funzionamento, tali che nel corso del normale funzionamento non si 


superino gli errori massimi tollerati. 


3.2. Steve disporre di sistemi per la manipolazione del materiale adeguati, di modo che lo 


stmimento, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati. 
3:3.’L'interfaccia di controllo per l'operatore deve essere chiara ed efficace. 


3.4. L'integrità del visualizzatore (qualora ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte 


dell'operatore. 
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3.5. Si deve disporre di un dispositivo adeguato di azzeramento dello strumento, di modo che 


quest'ultimo, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati. 
3.6. Qualsiasi risultato che esuli dall'intervallo di misura deve essere identificato come tale, 
qualora esista un procedimento di stampa. 

4. Accertamento di conformità 


Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7, tra le quali il fabbricante può 


scegliere, sono le seguenti: 


Peri sistemi meccanici: 


B+DoB+EoB+FoDloFloGoHI1. 


Per gli strumenti elettromeccanici: 


B+DoB+EoB+FoGoHI. 

Per i sistemi elettronici o i sistemi contenenti software: 
B+DoB+FoGoHI. 

CAPITOLO TI - Selezionatrici ponderali a funzionamerità automatico 
1. Classi di precisione 

1.1, Gli strumenti sono suddivisi in categorie principali designate con: 
XoY 

come specificato dal fabbricante. 

1.2, Le categorie principali sono a lorowolta suddivise in quattro classi di accuratezza: 
XI, XI, XII & XIV 

e 

Y 1, YA), Y A) & Y (b) 

specificate dal fabbricant& 

2. Strumenti di categoria X 


2.1. La categoriaX Si applica agli strumenti impiegati per verificare i preconfezionati realizzati 
conformemente ai requisiti della direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, 
per il ravvicimamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in 
volume-divalcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(1) c della direttiva 76/211/CEE del 
Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi 


‘preconfezionati(2). 


2.2. Le classi di precisione sona integrate da un fattore (x) che quantifica lo scarto tipo 


massimo tollerato, come specificato nel punto 4.2. 
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Il fabbricante deve specificare il fattore (x), dove (x) è < 2 ed espresso nella forma 1 * 10k, 2 x 


10k o 5 * 10k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo zero). 

3. Strumenti di categoria Y 

La categoria Y si applica a tutte le altre selezionatrici ponderali a funzionamento automatico» 

4. Errore massimo tollerato 

4.1. Frrore medio di categoria X/Frrore massimo tollerato degli strumenti di categoria Y 
TABELLA 1 


Carico netto (m) per divisioni di verifica (e) Errore Errore 
massimo massimo 
tollerato tollerato 


0<m= 50000 O0<m<5 000 0<mx 500 3 +tle 
50 000 <m< 200 000 5 000 <m=20 000 500 <mx<2 000 50m 200 0a +lse 


200 000 < m 20 000 < mx 100 000 2000 < m < 10000 200 < mx 1000 21.5 e He 


4.2. Scarto tipo 


Il valore massimo tollerato per lo scarto tipo di une.sttumento della classe X(x) è il prodotto 


del fattore (x) per il valore della seguente tabella(2; 


TABELLA 2 
Carico netto (m) Scarto tipo massimo tollerato per la classe X(1) 
msg 50g 0,48 % 
50g<mx< 100% 0,24 g 
100g<ms5£ 200 g 0,24 % 
200 g < m <300g 0,48 g 
300 g < m< 500 g 0,16 % 
500 g@m < 1 000 g 0,8 g 
1000%(®<m < 10 000 g 0,08 % 
10 000,8 < ms 15 000 g 8g 
15 000 g < m 0,053 % 
Per le classi XI e XII, (x) è inferiore a 1 
Per la classe XIII, (x) non è maggiore di 1 
Per la classe XTIII, (x) è maggiore di 1 
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4.3. Divisione di verifica - Strumenti a campo di pesatura unico 


TABELLA 3 


Numero delle divisioni di verifica, 
Classi di accuratezza Divisione di verifica n= Max/e 


XII Y(IN) 


XI Y(a) 


4.4. Divisione di verifica - Strumenti a campo di pesatura multiplo 


TABELLA 4 


SE ne ii Numero delle divisioni, n= Max/e 
Classi di Divisione di verifica 
accuratezza Valore minimo | Maximum value 
n n= Max; Ci 
n= Max; Cl 


XI YO |0001g<e; 500 | - | 
0.001 g << 0.05 £ 100 000 
xl | van 


Dove: 


1=1,2,...r 

1= intervallo-parziale di peso 

r= totale dèglVintervalli parziali 

DPeri=r si applicano le corrispondenti colonne della tabella 3 con e sostituito da e.. 
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5. Intervallo di misura 


Nello specificare l'intervallo di misura per gli strumenti di classe Y, il fabbricante deve tener 


conto che la capacità minima non deve essere inferiore a; 


classe Y(I): 100 e 

classe Y(1I): 20 c per 0.001 g<c<0.05 g, c 50 c peh0.1 g<c 
classe Y(a): 20 € 

classe Y(b): 10€ 


bilance utilizzate a fini di classificazione, 
ad es. strumenti ad uso postale e strumenti 
per pesare i rifiuti: Se. 


6. Posizionamento dinamico 


6.1. Il dispositivo di posizionamento dinamico deve funzionare nel campovdi carico specificato 


dal fabbricante. 


6.2. Una volta installato il disposilivo di posizionamento dinamico che compensa gli effetti 
dinamici del carico in movimento non deve poter funzionareSaltdi fuori del campo di carico e 


deve poter essere sottoposto a misure di sicurezza. 

7. Prestazione in caso di fattori d'influenza c di interferenz@clettromagnetiche 

7.1. Gli errori massimi tollerati dovuti a fattori d'influenza sono i seguenti: 

7.1.1. Per strumenti di categoria X: 

- per funzionamento automatico come specificato nella tabella 1 e nella tabella 2, 

- per pesatura statica in funzionamento non automatico come specificato nella tabella 1. 
7.1.2. Per strumenti di categoria Y: 

- per ciascun carico in funzionamento automatico come specificato nella tabella 1, 


- per pesatura statica in funzionamento non automatico come specificato per la categoria X 


nella tabella 1. 

7.2, Il valore di variazione.critico dovuto a un'interferenza è pari a una divisione. 

7.3. Intervallo di temperatura: 

- per le classi XLe Y(1} l'intervallo minimo è di 5 °C, 

- per lc classi&Il e Y{II) l'intervallo minimo è di 15 °C. 

CAPITOLONTII - Riempitrici gravimetriche automatiche 

1. Classi diraccuratezza 

1.1wll. fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la 
classe (0 le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x). 

1.2. Per il tipo di strumento è designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che 


corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta 


completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o più classi di accuratezza 


I) 
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di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fatlore (x) di 


designazione della classe deve essere < 2 ed espresso nella forma 1 x 10k, 2 * 10k 0 5 x 10K, 


dove K è un numero intero negativo (compreso lo zero). 


1.3. La classe di accuratezza di riferimento Ret(x) si applica alla pesatura statica. 


1.4. Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X è un regime che associa 


l'accuratezza al peso del carico e (x) è un moltiplicatore per | limiti di errore specificati per la 


classe X(1) al punto 2.2. 
2. Errore massimo tollerato 


2.1. Errore di pesatura statica 


2.1.1. Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l'errore massimo 


tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essefe pari a 0,312 volte lo 


scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla-media, come specificato nella 


tabella 5, per il fattore di designazione della classe (x). 


2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento può essefelfatto a partire da più di un carico 


(esempio pese cumulative o a combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi 


statici è l'accuratezza richiesta per il riempimento, cemé specificato in 2.2 (non la somma degli 


scarti massimi tollerati per i singoli carichi). 


2.2. Scarto rispetto alla media di riempimento 


Valore della massa del Scarto Massimo tollerato di ciascun riempimento 
riempimenti - m(g) rispetto alla media relativa alla classe X(1) 
m<50 7,2% 
50 <m< 100 3,6 g 
100 < m < 200 3,6% 
200 < m < 300 LZ 
300 < m < 500 2,4% 
500 <m<1 000 12 g 
1000 <m< 10 000 1,2% 
10 000 < m < 15 000 120 g 
15 000 <-m 0,8% 
Nota: Lo scarto calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media può essere 
aggiustato peiscontrobilanciare l’effetto delle dimensioni delle particelle 
(grani) dellmateriale. 


TABELLA 5 


Lo scartò calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media può essere aggiustato per 


controbilanciare l'effetto delle dimensioni delle particelle (grani) del materiale. 


3. Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione) 


Per gli strumenti in cui è possibile preassegnare un peso del riempimento, la differenza 


massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un 
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valore pari a 0,312 volle lo scarlo massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla 


media, come è specificato nella tabella 5. 
3. Prestazioni in caso di fattori d'influenza e di interferenza elettromagnetica 
3.1. L'errore massimo tollerato dovuto a fattori d'influenza è specificato nel punto 2.1. 


3.2. Il valore di variazione critico dovuto ad un'interferenza è eguale ad una wariazione 
dell'indicazione di pesatura statica eguale all'errore massimo tollerato come specificato’al punto 
2.1, calcolato per il riempimento minimo nominale, o ad una variazione che piodurrebbe un 
effetto equivalente sul riempimento nel caso di strumenti in cui il riempimefito consista di più 


carichi. Il valore di variazione critico calcolato è arrotondato alla divisione superiore (d). 
3.3. Il fabbricante deve specificare Il valore del riempimento minimo riominale. 
CAPITOLO IV - Totalizzatori a funzionamento discontinuo 

1. Classi di accuratezza 

Gli strumenti sono suddivisi nelle quattro classi di accuratezzaseguenti: 0,2, 0,5, 1,2. 

2. Frrore massimo tollerato 


TABELLA 6 


Classe di accuratezza Errore massimo tollerato del carico totalizzato 
+0,10% 


+0,25 % 


+0,50 % 


3 Divisione di totalizzazione 
La divisione di totalizzazion®&(d;) deve essere dell’ordine di 
0,01% Max < d;< 0,2 %Max. 

4. Carico totalizzato minifto (min) 


Il carico totalizzato.minimo (Xmin} non deve essere inferiore al carico per il quale l'errore 
massimo tollerato è uguale alla divisione di totalizzazione (d;) e non inferiore al carico 


minimo specificato dal fabbricante. 
5. Dispositivo di azzeramento 


Gli strumenti,che non effettuano la taratura del peso dopo ogni rimozione del carico debbono 
disporre diun dispositivo di azzeramento. Il funzionamento automatico deve essere bloccato 


qualora l'indicazione di zero vari di: 
=ldt sugli strumenti con dispositivo di azzeramento automatico; 


3 0,5 dt sugli strumenti con dispositivo di azzeramento semiautomatico o non automatico. 
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6. Interfaccia con l'operatore 


Gli interventi dell'operatore e la funzione di reinizializzazione debbono essere bloccati nel 


corso del funzionamento automatico. 
7. Stampa 


Negli strumenti dotati di stampante, la reinizializzazione del totale deve essere bloceata fino a 
che non sia stata completata la stampa del totale. Nel caso in cui sì interrompa il 


funzionamento automatico, deve aver luogo la stampa del totale. 
8. Prestazioni in caso di fattori di influenza e di interferenze clettromagnetiche 
&.1. Gli errori massimi tollerati prodotti da fattori di influenza sono specificati alla tabella 7. 


TABELLA 7 


Carico (m) per divisione di totalizzazione (di) Errore massimo tollerato 


0 < m < 500 0,5 di 


500 < m<2 000 +1.0 di 
2000 <m<10 000 


8.2. Il valore di variazione critico dovuto a un'inlerferenza eleltromagnetica è pari a una 


divisione di totalizzazione per indicazione di pes@e per totale memorizzato. 
CAPITOLO V - Totalizzatori a funzionamento continuo 

1. Classi di precisione 

Gli strumenti sono suddivisi nelle tre classi’di accuratezza seguenti: 0,5, 1, 2. 
2. Campo di misura 


2.1. Il fabbricante specifica Il campo di misura, il rapporto tra il peso netto minimo sulla cellula 


di pesatura e la capacità massima) nonché il carico minimo totalizzato. 

2.2. Il carico minimo totalizzato Zmin non è inferiore a 

800 d per la classe 0,5 

400 d per la classes 

200 d per la classoy2. 

Ove d rappresenta la divisione di totalizzazione del dispositivo di totalizzazione generale. 
3. Error©Wwiassimo tollerato 


TABELLA 8 


Classe di accuratezza Errore massimo tollerato per il carico totalizzato 
+ 0,25% 
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4. Velocità del nastro trasportatore 


Il fabbricante deve specificare la velocità del nastro trasportatore. Per le pesatrici a nastro a 
velocità fissa e le pesatrici a nastro a velocità variabile con controllo manuale della velocità, la 
velocità non deve variare in misura superiore al $ % del valore nominale. Il prodotto non deve 


avere una velocità diversa dalla velocità del nastro trasportatore. 

5. Dispositivo di totalizzazione generale 

Non deve essere possibile riazzerare il dispositivo di totalizzazione generale. 
6. Prestazioni in caso di fattori di influenza e di interferenza elettromagnetica 


6.1. L'errore massimo tollerato dovuto a un fattore di influenza, per un(carico non inferiore a 
min, è pari a 0,7 volte il valore appropriato specificato nella tabella 8, arrotondato alla 


divisione di totalizzazione (d) più vicina. 


6.2. Il valore di variazione critico prodotto da un'interferenza elettromagnetica è pari a 0,7 volte 
il valore appropriato specificato nella tabella 8 per un carieo.di Zmin per la classe indicata di 


pesatrici a nastro, arrotondato alla divisione di totalizzazione (d) superiore. 
CAPITOLO VI - Pese a ponte per veicoli ferroviari 

1. Classi di accuratezza 

Gli strumenti sono suddivisi in quattro classi di aveiratezza, ovvero; 

0,2, 0,5, 1,2. 

2. Errore massimo tollerato 


2.1. Gli errori massimi tollerati perda pesatura in movimento di un singolo vagone o di tutto il 


treno sono indicati nella tabella 9 


TABELLA 9 


+ 0,25% 


2.2. L'errore massimo tollerato per la pesatura in movimento di vagoni agganciati o sganciati è 


pari al pù)clevato dei seguenti valori: 
- valore calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione superiore; 


-walbre calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione superiore per un peso pari al 


35 % del peso massimo del vagone (come indicato nella marcatura descrittiva); 


“una divisione (d). 
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2.3, L'errore massimo tollerato per la pesatura in movimento di un treno è pari al più elevato 
dei seguenti valori: 

- valore calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione più vicina; 

- valore calcolato in base alla tabella 9 per il peso di un singolo vagone pari al 35 % del. peso 
massimo del vagone (come indicato nella marcatura descrittiva) moltiplicato per il numero di 
vagoni di riferimento (al massimo 10) del treno e arrotondato alla divisione più vicina; 

- una divisione (d) per ciascun vagone del treno, senza tuttavia superare 10 d. 

2.4, Quando si procede alla pesatura di vagoni agganciati, gli errori che non superino il 10 % 
dei risultati della pesatura di uno o più passaggi del treno possono supérare l'errore massimo 
tollerato riportato al precedente punto 2.2, ma non possono superaré.il doppio di tale errore 
massimo lollerato. 

3. Divisione (d) 


Il rapporto tra la classe di accuratezza e la divisione è quello4indicato nella tabella 10. 


TABELLA 10 


d& 50 kg 


d<100 kg 
d < 200 kg 


2 d<£ 500 kg 


4. Campo di misura 

.1. La capacità minima non dev'essete mferiore a 1 te non deve superare il valore che risulta 
dalla divisione del peso minimovdel vagone per il numero di pesature parziali. 

4.2. Il peso minimo del vagon&non dev'essere inferiore a 50 d. 

5. Prestazioniin caso di fattori di influenza c di interferenza elettromagnetica 

5.1. L'errore massimo tollerato prodotto da un fattore di influenza è indicato nella tabella 11. 


TABELLA 11 


Carico (m) per divisioni di verifica (d [Errore massimo tollerato] 
O<m< 500 +0,5 d 


500 <m<2 000 
2000 <m< 10 000 


5.2.Il valote.di variazione critico prodotto da un'interferenza elettromagnetica è pari a una 
divisione. 
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ALLEGATO MI-007 
TASSAMETRI 
Ai tassametri si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato 1, i requisiti specifici di cui al 
presente allegato e le procedure di accerlamento di conformità elencate nel presente allegato. 
DEFINIZIONI 
Tassametro 


Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale(1) per produffe Uno strumento 


di misura. 


Il dispositivo misura la durata, calcola la distanza sulla base di unSsegnale emesso dal 
generatore di segnale di distanza. Inoltre esso calcola e visualizza, l'importo da corrispondere 


per la corsa (prezzo della corsa) sulla base della distanza calcolata e/o della durata della corsa. 
Prezzo della corsa 


Importo totale dovuto per la corsa sulla base di una tariffa/iniziale e/o della lunghezza e/o della 


durata del percorso. Il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra. 
Velocità trasversale 


Valore ottenuto dividendo un valore di tariffa(in4base al tempo per il valore applicabile di 


tariffa in base alla distanza. 
Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa) 


Calcolo del prezzo della corsa basate sull'applicazione della tariffa in base alla durata al di 
sotto della velocità trasversale e sull'applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra 


della velocità trasversale. 
Modo di calcolo normale D (Applicazione doppia della tariffa) 


Calcolo del prezzo della corsa basato sull'applicazione simultanca della tariffa in basc alla 


durata e della tari (fa in base alla distanza per tutto il percorso. 
Modalità di funzionamento 


I vari modi in dui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono 


segnalate dalle*seguenti indicazioni: 
"libero": modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato; 


"occupato": modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa si effettua sulla 
base-diun'eventuale tariffa iniziale e di una tariffa in base alla distanza percorsa e/o alla durata 
del percorso; 

Yin attesa": modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e 


almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato. 
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REQUISITI DI PROGETTAZIONE 


1. Il tassametro deve essere progettato per calcolare la distanza e per misurare la durata di una 
corsa. 

2. Il tassametro dev'essere progettato sia per calcolare e visualizzare il prezzo della corsayin 
avanzamento a scatti corrispondenti alla risoluzione fissata dallo Stato membro nella modalità 
di funzionamento "occupato", sia per visualizzare il prezzo finale per la corsa nella modalità di 
funzionamento "in attesa". 

3. Il tassametro dev'essere in grado di applicare i normali modi di calcolo Se D. Deve essere 
possibile scegliere tra i modi di calcolo con un comando protetto. 

4. Il tassametro dev'essere in grado di fornire i seguenti dati mediagte una o più adeguate 
interfacce protette: 


- modalità di funzionamento "libero", "occupato" o "in attesa", 
- dati del totalizzatore di cui al punto 15.1, 


- informazione generale: costante del generatore del segnale/di distanza, data alla quale è stata 
posta la protezione dell'interfaccia, identificatore del\ taxi, tempo reale, individuazione della 


tarilla, 
- informazioni riguardanti il prezzo della corsa: totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del 
prezzo, supplementi, data, momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa, 


- informazioni sulle tariffe, relativi parametri. 


La legislazione nazionale può prevèdere il collegamento di determinati dispositivi alle 
interfacce di un tassametro. In tal caso deve essere possibile, con un comando protetto, 
impedire automaticamente il funzionamento del tassametro a motivo della mancata presenza 0 


del funzionamento incorrette-deldispositivo richiesto. 


5. Se necessario, deve essere possibile mettere a punto il tassametro in funzione della costante 
del generatore del segrrale»di distanza al quale csso è destinato ad essere collegato c garantire la 


messa a punto eflletluata. 
CONDIZIONI DIFUNZIONAMENTO NOMINALI 
6.1. La classe di'ambiente meccanico applicabile è la M3. 


6.2. La fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e 


in particolare: 
- un\intervallo minimo di temperatura di 80 °C per l'ambiente climatico, 


*q limiti dell'alimentazione in corrente continua per cui lo strumento è stato progettato. 
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ERRORI MASSIMI TOLLERATI 


7. Gli errori massimi tollerati, esclusi gli errori dovuti all'applicazione del tassametro in un taxi, 


sono | seguenti: 


- per il tempo trascorso: + 0,1 % 
valore minimo dell'emt: 0,25; 
- per la distanza percorsa: = 0,2 % 


valore minimo dell'emt: 4 m; 


- per il calcolo del prezzo della corsa: + 0,1 % 

valore minimo, compreso l'arrotondamento: corrispondente alla cifra-mieno significativa del 
prezzo della corsa indicato. 

EFFETTO AMMISSIBILE DELLE INTERFERENZE 

8. Immunità clettromagnetica 

8.1. La classe elettromagnetica applicabile è la F3. 

8.2. Gli errori massimi tollerati indicati al requisito 6/debbono essere rispettati anche in 
presenza di un'interferenza elettromagnetica. 

INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE BLETTRICA 

9. In caso di riduzione dell'alimentazione ad un valore inferiore al limite minimo di 
funzionamento specificato dal fabbricante, il tassametro deve: 


- continuare a funzionare correttamente/0)riprendere il funzionamento corretto senza perdere i 
dati disponibili prima del calo di alimentazione se quest'ultimo è temporaneo, per esempio a 


causa della riaccensione del motere; 

- arrestare la misurazione in:corsò e ritornare alla posizione "libero" se il calo di alimentazione 
dura più a lungo. 

ALTRI REQUISITI 

10. Le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e il generatore del segnale di distanza 


sono precisate dal fabbricante del tassametro. 


11. L'eventualeYsupplemento per un servizio extra inserito a mano dal tassista deve essere 
escluso Leal) prezzo visualizzato. In tal caso, però, il (tassametro può visualizzare 


tempofaneamente il prezzo della corsa comprensivo del supplemento in questione. 


12.Sesil prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo D il tassametro 
puòVessere provvisto di una modalità di visualizzazione supplementare in cui sono visualizzate 


in tempo reale unicamente la distanza percorsa c la durata della corsa. 
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13. Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. 1 valori 
e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di illuminazione 


diurna e notturna. 


14.1. Sc Il prezzo della corsa o lc misure da prevedere contro le frodi possono essere 
influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla 
regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile garantire la regolazione dello 


strumento e i dati inseriti. 


14.2. Le possibilità di sicurezza disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile 


la sicurezza scparata. 
14.3. Le disposizioni del punto 8.3 dell'allegato I si applicano anche allextariffe. 


15.1. Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza pessibilità di azzeramento 


relativi a tutti i valori seguenti: 

- distanza totale percorsa dal taxi 

- distanza totale percorsa dal taxi occupato 

- numero totale di corse 

- importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento 

- importo totale del denaro richiesto sotto forma dirprezzo della corsa. 

I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del requisito 9 in condizioni 
di interruzione della fonte di alimentazione elettrica. 

15.2. Una volta scollegato dalla fonte di/alimentazione elettrica, il tassametro deve consentire 


la conservazione dei valori memorizzati per un anno al fine di consentire la lettura di detti 


valori tramite un altro strumento. 


15.3. Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori 


totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri. 

16. È consentito il cafubiamento automatico delle tariffe a causa di: 
- distanza percorsa 

- durata della Corsa 

- ora 

- data 

- giorno della settimana. 


17.Sc lc caratteristiche del taxi sono importanti per l'attendibilità del tassametro, questo deve 


fornire i mezzi di securizzare il collegamento del tassametro al taxi sul quale è installato. 
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18. Ai fini delle prove successive all'installazione, il tassametro deve disporre della possibilità 
di prove separate dell'accuratezza delle misure dei tempi e della durata e dell'accuratezza del 


calcolo. 


19. Il tassametro c le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono 
essere tali che, una volta completata l'installazione conformemente alle istruzioni” del 
fabbricante, non sia possibile alterare in modo fraudolento il segnale di misufàzione che 


rappresenta la distanza percorsa. 


20. Deve essere soddisfatto il requisito essenziale generale relativo alle frodin modo che siano 
tutelati gli interessi del cliente, del tassista, del datore di lavoro del tassista c delle autorità 


fiscali. 


21. Il tassametro deve essere concepito in modo da rispettare gli ertor) massimi tollerati senza 


aggiustamenti per un anno di impiego normale. 


22. Il tassametro deve essere dotato di un vero orologio mediante il quale sono indicate l'ora e 
la data, una delle quali o entrambe possono essere usate per, il cambiamento automatico delle 


tariffe. I requisiti per il vero orologio sono i seguenti: 
- l'indicazione del tempo deve avvenire con un'accuratezza dello 0,02 %; 


- la correzione dell'orologio consentita non dévesessere di oltre 2 minuti la settimana. La 


correzione per l'ora solare e l'ora legale è automatica; 
- deve essere vietata la correzione, automatica o manuale, durante la corsa. 


23.1 valori relativi alla distanza percorsa)e al tempo trascorso, qualora visualizzati o stampati 


ai sensi del presente decreto , debbonòessere indicati nelle unità di misura seguenti: 
Distanza percorsa: 

- chilometri. 

Tempo trascorso: 


- secondi, minuti o org, secondo le preferenze, tenendo presente la necessaria semplificazione e 


la necessità di evitare malintesi. 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

Le procedure. di accertamento di conformità di cui all'articolo 7 tra cui il fabbricante può 
scegliere sono le seguenti: 

B+FoBtDoHI. 


(4) IL generatore di segnale di distanza non rientra nel campo di applicazione del presente 


decreto . 
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ALLEGATO MI-008 
MISURE MATERIALIZZATE 
CAPITOLO I - Misure materializzate di lunghezza 


Alle misure materializzate di lunghezza qui di seguito descritte si applicano i requisiti 
essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e leprocedure 
di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito relativo alla 
consegna di una copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso con rifèrimento a un 
lotto o partita anziché a singoli strumenti. 

DEFINIZIONI 

Misura materializzata di lunghezza Strumento che comporta suddivisîoni le cui distanze sono 
date in unità legali di lunghezza. 

REQUISITI SPECIFICI 

Condizioni di riferimento 


1.1. Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a cinque metri, gli errori massimi tollerati 
debbono essere rispettati qualora si applichi una trazione di cinquanta newton o con valori di 
forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, o non sia 


necessaria alcuna forza di trazione, nel caso di misufe rigide o semirigide 


1.2. La temperatura di riferimento è di 20 °€, salvo diversa specifica c relativa appropriata 


marcatura sullo strumento da parte del fabbricante. 
Errori massimi tollerati 


2. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo in due graduazioni non consecutive della 


scala è (a + bL), dove: 
- Lè il valore della lunghezzasarrotondato al metro intero seguente, 
- a cb sono riportati nellatabella 1 che segue. 


Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l'errore massimo tollerato per qualsiasi 


distanza a partire da/tale punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1 che segue. 


TABELLA 1 


D -velasse speciale per metri a nastro ad 
immersione. ! 


Sino a 30m compresi @) 


Se classe speciale per metri a nastro per 
Serbalvi. 

Per ogni 30m di lunghezza quando il metro 
a nastro è appoggiato su una superticie 
piana 
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ib vale per le combinazioni metro a nastro/peso immerso. 
di se la lunghezza nominale del nastro supera i 30 m, è permesso, per ciascun segmento 
di 30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm. 


I metri a nastro a immersione possono anche essere della classe I o della classe II, nel qualcaso 
per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull'affondatoio 
e l'altra sul metro, l'errore massimo tollerato è + 0,6 mm quando l'applicazione della formula dà 


un valore inferiore a 0,6 mm. 


L'errore massimo tollerato per la lunghezza tra due graduazioni consecutive della scala e la 
differenza massima tollerata tra due intervalli consecutivi sono riportati mella tabella 2 che 
segue. 

TABELLA 2 


Lunghezza i dell’intervallo Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in millimetri, a 
seconda della classe di accuratezza 


II 


Le righe del tipo pieghevole devono avere giunzionistali che non causino errori, oltre a quelli 


sopra indicati, che superino 0,3 mm per la classe.Il è 0,5 mm per la classe IT. 
Materiali 


3.1, 1 materiali impiegati per le misurematerializzate devono essere tali che le variazioni di 


lunghezza dovute a escursioni termiche sino a = $ °C intorno alla temperatura di riferimento 
non superino l'errore massimo tollerato (questa disposizione non si applica alle misure delle 
classi D e $ in cui il fabbricante=prevede che le correzioni siano applicate, se necessario, ai 


rilevamenti osservati, per tenéinconto della dilatazione termica). 


3.2. Le misure fatte con materiali le cui dimensioni potrebbero subire alterazioni materiali 
quando fossero soggette \a un ampio intervallo di umidità relativa possono soltanto essere 
incluse nelle categorie No II. 

Graduazioni 

4. Sulla misura\deve essere impresso il valore nominale. Le scale millimetriche devono recare 
indicazioni numeriche a ogni centimetro e le misure con un intervallo scalare superiore a 2 cm 


devong.recare l'indicazione numerica a tutte le graduazioni. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 


Te procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7, tra le quali il fabbricante può 


Scegliere, sono le seguenti: 


F1,DI,B+D,HoG. 
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CAPITOLO II - Misure di capacità 


Alle misure di capacità qui di seguito descritte si applicano 1 requisiti essenziali pertinenti 
dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di 
conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito della consegna di una ‘copia 
delle dichiarazioni di conformità può essere inteso In riferimento a un lotto o partita ariziehé a 
singoli strumenti. Non si applica il requisito secondo cui lo strumento deve recare iférmazioni 
relative alla sua accuratezza. 

DEFINIZIONI 

Misura di capacità Misura (quale un bicchiere, una brocca o un boccale) întesa a determinare 
un volume specificato di liquido (diverso da un prodotto farmaceutico) che è venduto per il 


consumo immediato. 


Misura con linea di fiducia Misura di capacità provvista di una \liica di fiducia che indica la 


capacità nominale. 
Misura rasobocca Misura di capacità Il cui volume interno.@cguale alla capacità nominale. 


Misura di trasferimento Misura di capacità nella quale il'liquido dev'essere decantato prima di 


essere consumato. 


Capacità Per le misure rasobocca, è il volume \interno; nel caso delle misure con la linea di 


fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento. 

REQUISITI SPECIFICI 

1. Condizioni di riferimento 

1.1, Temperatura: la temperatura dintiferimento per le misure di capacità è di 20 °C. 

1.2. Posizione di indicazione corretta: senza appoggi, su una superficie orizzontale piana. 


2. Errori massimi tollerati 
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TABELLA 1 
lineare rasobocca 
Misure di trasferimento 
< 100 ml +2ml -0 
-4ml 
> 100 ml i % -0 
+6% 
Misurc di capacità 
<200 ml =S% -0 
- 10% 
2 200 ml E Sml+2,5% -0 
+10ml-5% 
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3. Materiali 


Le misure di capacità debbono essere fabbricate con materiali sufficientemente rigidi e di 
dimensioni stabili, per non oltrepassare l'errore massimo tollerato per quanto concerne la 
capacità. 


i. Forma 


4.1. Le misure di trasferimento debbono essere progettate in modo tale, che una,wariazione di 
contenuto pari all'errore massimo tollerato provochi una variazione di almeno 2 îîm nel livello 


del bordo o nel livello della linea di fiducia. 

4.2. Le misure di trasferimento debbono essere progettale in modo tale “davevilare qualunque 
ostacolo allo scarico completo del liquido da misurare. 

5. Marcature 


5.1. La capacità nominale dichiarata deve essere indicata confchiarezza e in modo indelebile 


sulla misura. 


5.2. Le misure di capacità possono essere inoltre marcate’ con un massimo di tre capacità 


distinguibili con chiarezza, nessuna delle quali deve essere confusa con le altre. 


5.3. Tutti i segni di riempimento debbono essere sufficientemente chiari e durevoli, per 


garantire che durante l'uso non siano oltrepassati*gli’errori massimi tollerati. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 


Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 7, tra le quali il fabbricante può 


scegliere, sono le seguenti: 


AI, FI,DI,EI,B+E,B+Do0H 
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ALLEGATO MI-009 
STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE 


Agli strumenti di misura dei tipi definiti qui di seguito si applicano i requisiti essenziali 
pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure,di 


accertamento di conformità elencate nel presente allegato. 
DEFINIZIONI 


Strumenti di misura della lunghezza Lo strumento di misura della lunghezza serve a 
determinare la lunghezza di materiali del tipo corda (sotto forma di tessili, bande c cavi), 


mediante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare. 


Strumenti di misura della superficie Lo strumento di misura della superficie serve a 


determinare la superficie di oggetti di forma irregolare (ad esempio, petlami). 


Strumenti di misura multidimensionali Lo strumento di misura multimensionale serve a 
determinare le dimensioni (lunghezza, altezza, profondità). del più piccolo parallelepipedo 


rettangolo compreso nel prodotto. 
CAPITOLO I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti di misura della dimensione 
Immunità elettromagnetica 


1, L'effetto di un'interferenza elettromagnetica swuno strumento di misura della dimensione 


deve essere tale che: 


- la variazione del risultato della misurazione non sia superiore al valore di variazione critico, 


quale definito al punto 2.3, oppure 
- sia impossibile effettuare una qualsiasi misurazione, oppure 


- si producano variazioni momèntanee del risultato della misurazione tali da non poter essere 


interpretate, memorizzate o(tràsmesse come risultato della misurazione, oppure 


- si producano variazioi»del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere 


riscontrate da tutti colero che sono interessati al risultato della misurazione. 

2.11 valore di variazione critico è eguale ad una divisione della scala. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

Le procedure/di accertamento di conformità di cui all'articolo 7 sono le seguenti: 
Per gli&étromenti meccanici od elettromeccanici: 
F1,&1,D1,B+F,B+EB+D,H, H1loG. 

Pergli strumenti elettronici o gli strumenti contenenti software: 


B+F,B+D, HI 0G. 
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CAPITOLO II - Strumenti di misura della lunghezza 
Caratteristiche del prodotto da misurare 


1.I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della 
capacità di allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto misurato èd è 


definito dalla seguente formula: 

K= e (GA + 2,2 N/m2), dove 

8 è l'allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 metro sotto un'azione di trazione 
di 10 N, 

GA è la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2. 

Condizioni di funzionamento 

2.1. Intervallo 


Dimensioni e fattore K, se del caso, entro l'intervallo specificato dal fabbricante dello 


strumento. Gli intervalli di fattore K sono riportati nella tabèllay1: 


TABELLA 1 


Gruppo Prodotto 


0<K<2x107% N/m? Bassa capacità di allungamento 


ax 102 Nin < K < 8x1072 Nim Media capacità di allungamento 


8x1072 Nim <Kx< 24x1077 Nim Elevata capacità di allungamento 


294x102 Nim <K Elevatissima capacità di allungamento 


2.2. Nel caso in cui l'oggetto misurato non sia trasportato dallo strumento di misura, la sua 
velocità deve essere compresa nell'intervallo specificato dal fabbricante per lo strumento in 


questione. 


2.3. Se il risultato della nvisurazione dipende dallo spessore, dalle condizioni di superficie e dal 
tipo di distribuzione (ad esempio, da un grande rotolo o da una pila), i limiti corrispondenti 


sono specificati dalfabbricante. 


Errori massimi, tollerati: 


3. Strumento 


TABELLA 2 
(o « « « | | 


I 0,125 %, ma non meno di 0,005 L,, 
0,25 %, ma non meno di 0,01 L,, 
0,5 %, ma non meno di 0,02 Ly 
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Dove Lm è la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità per cui lo 
strumento è destinato ad essere impiegato, specificata dal fabbricante. 

L'autentico valore di lunghezza dei diversi tipi di materiali dovrebbe essere misurato 
utilizzando strumenti adeguati (ad esempio nastri di misura). Il materiale da misurare dovrebbe 


essere steso su una base adatta (ad esempio un tavolo adeguato) diritto c non deformato. 
Altri requisiti 


4. Gli strumenti devono garantire che il prodotto sia misurato senza essere” sottoposto 
all'allungamento, conformemente alla capacità di allungamento per cui lo'striimento è stato 


progettato. 

CAPITOLO III - Strumenti di misura della superficie 

Condizioni di funzionamento 

1.1. Intervallo 

Dimensioni entro l'intervallo specificato dal fabbricante dellosstrumento. 
1.2. Condizione del prodotto 


Il fabbricante deve specificare i limiti dello strumento, dòvuti alla velocità e allo spessore della 


superficie, se del caso, del prodotto. 
Errori massimi tollerati 


2. Strumento 


L'errore massimo tollerato iniziale è + 1,0%, ma non inferiore a 1 dm2. 

Altri requisiti 

3. Presentazione del prodotto 

Nel caso in cui il prodotto sia Fitirato indietro 0 arrestato, non dev'essere possibile ottenere un 
errore di misurazione, oppurel'indicazione sul visualizzatore dev'essere annullata. 

4. Divisione di scala 


Gli strumenti debbono avere una divisione di scala pari a 1,0 dm2. Inoltre, deve essere 


possibile avere dina divisione di scala pari a 0,1 dm2 a fini di prova. 
CAPITOLO IV* Strumenti di misura multidimensionale 
Condizigfii dî funzionamento 

1.1. Itetvallo 


Dimensioni nell'ambito dell'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento 
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1.2, Dimensione minima 


Il limite inferiore della dimensione minima per tutti i valori della divisione di scala è riportato 


nella tabella 1 


TABELLA 1 
Divisione di scala Dimensione minima (min) 
(limite inferiore) 
d<2cm 10 d 
2em<d<10cm 20 d 
10 em<d 50 d 


1.3. Velocità del prodotto 


La velocità deve essere compresa nell'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento. 


Errore massimo tollerato 


2. Strumento: 


L'errore massimo tollerato è + 1,0 d, 
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ALLEGATO MI-010 
ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO 


Agli analizzatori di gas di scarico qui di seguito descritti, destinati all'ispezione e alla 
manutenzione professionale dei veicoli a motore, si applicano i requisiti essenziali pertinenti 


dell'allegato T, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di 


conformità elencate nel presente capitolo. 

DEFINIZIONI 

Analizzatori di gas di scarico Un analizzatore di gas di scarico è uno strumiento di misura che 
serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti del gas di scarico del 
motore di un veicolo ad accensione a scintilla al livello di umidità del 6ampione analizzato. 
Detti componenti dei gas sono: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), 
idrocarburi (HC) e ossigeno (02). 

Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concéntrazione di n-esano (C6H14) con 
tecniche di assorbimento ad infrarossi. 

Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sond\espresse in percentuale (% vol) per CO, 
CO2 e 02 ed in parti per milione (ppm vol). 

Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro A da frazioni 
volumetriche dei componenti del gas di scarico/ 


Parametro A. Il parametro A. è un valore dimensionale rappresentativo dell'efficienza combustiva 
di un motore in termini di rapporto atia/combustibile nei gas di scatico. Esso viene determinato 


con una formula di riferimento standard. 
REQUISITI SPECIFICI 
Classi di strumenti 


1. Per gli analizzatori di.gas di scarico si stanno definendo due classi (0 e 1). I pertinenti 


intervalli minimi di nijsura sono riportati nella tabella 1. 
TABELLA 1 


Classi c intervalli di misura 


Parametro Sy ________|Classe0ci 
[Frazione distC0 da 0a 5% val 
Frazione-di CO, da 0 a16 % vol 


Frazione dividrocarburi da 0 a 2000 ppm vol 
Frazione di 0. ________________|ta0a21%vol 
Pe Xo_________ lda08a12 
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Condizioni di funzionamento nominali 

2. fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a 
dire: 

2.1. Per le grandezze d'influenza negli ambienti climatico e meccanico: 

- un intervallo minimo di temperatura di 35 °C per l'ambiente climatico; 

- la classe ambientale meccanica applicabile è M1. 

2.2. Per le grandezze d'influenza nell'alimentazione elettrica: 

- tensione e intervallo di frequenze per l'alimentazione in corrente alternata; 

- limiti dell'alimentazione in corrente continua. 

2.3, Per la pressione ambiente: 


- valori minimo e massimo della pressione ambiente, sono per èfitrambi le classi: pmin < 860 


hPa, pmax 1060 hPa. 
Errori massimi tollerati 
3. Gli errori massimi tollerati sono così definiti: 


3.1. Per ciascuna delle frazioni misurate, il valore delkerrore massimo tollerato in condizioni di 
funzionamento nominali ai sensi del requisito LI dell'allegato I è il maggiore dei duc valori 
riportati nella tabella 2. T valori assoluti sono espressi in % vol o in ppm vol; i valori 
percentuali sono espressi in relazione al valore reale. 


TABELLA 2 


Efrori massimi tollerati 


Frazione di CO + 0,03 % vol + 0,06 % vol 
+5 % 9 % 


Frazione di CO, 10,5 % vol =0,5% vol 
a bl % [= à % 
Frazione di idrocarburi — 10 ppm val 112 ppm vol 
a Di S % SL S % 


Frazione di O + 0,1% vol +0,1% vol 
+5% 5% 


3.2. L'errorè-xmassimo ammissibile nel calcolo in base al parametro è 0,3 %. A tal fine, il valore 
reale convenzionale è calcolato in base alla formula 5.3.7.3 di cui all'allegato I della direttiva 
98/65/CE del Parlamento curopceo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro 
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore c recante modificazione della 


direttiva 70/220/CEE del Consiglio(1). 


A tale scopo, 1 valori indicati dallo strumento sono utilizzati per il calcolo. 
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Effetti ammissibili dei disturbi 


4. Per ciascuna delle frazioni volumetriche misurate dallo strumento il valore di variazione 


critico è eguale all'errore massimo tollerato per il parametro in questione. 
5. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica dev'essere tale che: 


- la variazione del risultato della misura non sia superiore al valore di variazione critico 


definito al requisito 4, oppure 
- il risultato della misura sia indicato in modo tale da non poter essere interpretato (come valido. 
Altri requisiti 


6. La risoluzione sarà uguale ai valori indicati nella tabella 3, 0 superiore di un ordine di 


grandezza: 


TABELLA 3 


Risoluzione 


rn |__| 


Classe 0 c classe T 0,01 % vol 0.1 %vol N/ #1 pmwl _ | 


* 0,01% per valori di misurando inferiori o pari a 4% vol, altrimenti è.0)1% vol. 


Il valore del parametro A. sarà indicato con una risoluzione di 0,001. 


7. Lo scarto tipo di 20 misura non sarà superiore/ad un terzo del modulo di errore massimo 


tollerato per ogni frazione volumetrica di gas applicabile. 


8. Per la misurazione di CO, CO2 e KC,)lo strumento, compreso il sistema specificato di 
trattamento dei gas deve indicare il, 9£% del valore finale quale è determinato con i gas di 
calibrazione entro 15 secondi dal«cambiamento da un gas a contenuto zero, ad esempio aria 
pura. Per la misura di 02, gli strumenti in condizioni simili debbono indicare un valore che 
differisca meno dello 0,1 %.volAdallo zero entro 60 secondi dal cambiamento da aria pura in 


gas privo di ossigeno, 


9. I componenti del gas)di scarico differenti dai componenti il cui valore è oggetto della 
misurazione non debbono influire sul risultato della misura per oltre la metà del modulo di 
errore massimo ollerato, qualora essi siano presenti nelle frazioni volumetriche qui di seguito 


riportate: 


6% vol CO, 

16 % vol CO», 

10% vol 03, 

5% vol Ha, 

0,3 % vol NO, 

2000 ppm vol HC (n-esano), 


Vapore acqueo a saturazione 
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10. Un analizzatore di gas di scarico dovrà essere munito di un dispositivo di messa a punto 
che permetta operazioni per il valore zero, calibrazione del gas e adeguamento interno. Il 
dispositivo di messa a punto per il valore zero e l'adeguamento interno sono automatici. 

11. Per il dispositivo di messa a punto automatico o semiautomatico lo strumento non deve 
avere la possibilità di effettuare una misurazione prima che sia stata completata la messa a 
punto. 

12. Un analizzatore di gas di scarico con un canale di idrocarburi deve individuare,i residui di 
idrocarburi nel sistema di trattamento dei gas. Non deve essere possibile “effettuare una 
misurazione qualora i residui presenti prima di una misurazione superino 120 ppm vol. 

13. Un analizzatore di gas di scarico con un canale di ossigeno deve èssere munito di un 
dispositivo di ricognizione automatica di qualsiasi disfunzione del sensore dovuta all'usura o ad 
una rottura della linea di connessione. 

14. Se l'analizzatore di gas di scarico è in grado di funzionare con combustibili differenti (per 
esempio petrolio o gas liquefatto). ci deve essere la possibilità di scegliere i coefficienti giusti 
per il calcolo del parametro 4 senza ambiguità per quanto\riguarda la formula appropriata. 


ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 


Le procedure di accertamento di conformità di tuball'articolo 7, tra le quali il fabbricante può 


scegliere, sono le seguenti: 


B+FoB+DoHI. 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini- 
strazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblica- 
zione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi- 
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— La direttiva 2004/22/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 135 
del 30 aprile 2004. 


— Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, e l’alle- 
gato 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario: 


«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni- 
tarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare, attuazione 
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 


(Omissis). 


3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret- 
tive comprese nell’elenco di cui all’allegato 8, fioriehe, qualora sia pre- 
visto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativiall’attuazione delle 
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione 
degli altri pareri previsti dalla legge, alla, Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica perché su di°essi/sia espresso il parere dei 
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data 
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 
Qualora il termine per l’espressione dèl parere parlamentare di cui al 
presente comma, ovvero i divérsi termini previsti dai commi 4 e $, 
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previ- 
sti ai commi Il o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni. 


4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 
2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, 
della direttiva 2003v42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, 
della direttiva ”2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della 
direttiva 2004/42/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 
2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, 
della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 
2004/39/€E; della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE 
sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 11-fer, comma 2, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è 
richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti 
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle 
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condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garaftife)il rispetto 
dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette.alle Camere 
i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i 
pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari 
che devono essere espressi entro venti giorni. 


(Omissis).». 


«Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura). — 1. Il Governo è 
delegato ad adottare, con le modalità Vi cui all’art. 1, un decreto 
legislativo per il recepimento della’ direttiva 2004/22/CE del 
31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli 
strumenti di misura, secondo*inseguenti princìpi e criteri direttivi: 


a) prevedere la préscrizione dell’utilizzo, per le funzioni di 
misura di cui all’art. 2, pàragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi 
e sistemi con funzioni di,mîsura definiti agli allegati specifici MI-001, 
MI-002, MI-003, MI:004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 
e MI-010; 


b) prevederè; per tutti gli strumenti di misura di cui agli alle- 
gati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto 
dall’art. 9 della direttiva stessa; 


é)/prevedere l’obbligo dell’utilizzo di strumenti di misura 
recanti la, marcatura di conformità, di cui all’art. 7 della direttiva, nel 
casò la\funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, 
sanità,pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione del- 
l’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà 
delle transazioni commerciali; 


d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità 
di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, 
nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 12 della direttiva, nonché alla 
relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli 
organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valuta- 
zione della conformità, di cui all’art. 9 della direttiva; 


e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli 
metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non 
possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla 
lettera c); 


Y) prevedere che, qualora venga accertata l’indebita apposi- 
zione della marcatura “CE”, nel rispetto delle disposizioni previste 
dall’art. 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a 
stabilire l’obbligo di: 


1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di 
marcatura “CE”; 


2) limitare o vietare l’utilizzo o la commercializzazione dello 
strumento di misura non conforme; 


3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non 
conforme; 


g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la 
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura 
non conformi alle disposizioni della direttiva; 


h) prevedere l’armonizzazione della disciplina dei controlli 
metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia 
in grado di svolgere le funzioni cui è destinato. 


2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 


oca 
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«ALLEGATO B 
(Art. 1, commi I e 3) 


2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giu- 
gno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ambiente. 


2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 set- 
tembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle suc- 
cessive vendite dell’originale. 


2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del- 
Y11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’infor- 
mazione e alla consultazione dei lavoratori. 


2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del- 
Y11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro 
delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 


2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 feb- 
braio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 


2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio 
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposi- 
zione all'amianto durante il lavoro. 


2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del- 
18 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso 
inferiore a 3,5 tonnellate. 


2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaboraziorie di 
taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le. direttive 
del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione 
del pubblico e all’accesso alla giustizia. 


2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla supervisione degli ènti pensionistici 
aziendali o professionali. 


2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 
2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione 
civile. 


2003/51/CE del Parlamento eurepeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/ 
CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di 
taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese 
di assicurazione. 


2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia 
elettrica e che abroga laà*direttiva 96/92/CE. 


2003/55/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2003, relativa a normé comuni per il mercato interno del gas naturale e 
che abroga la direttiva 98/30/CE. 


2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio 
per quante-figuarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. 


2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica 
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o 
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passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- 
glio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 
76/914/CEE del Consiglio. 


2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo 
statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coin- 
volgimento dei lavoratori. 


2003/74/CE del Parlamento europeo\e del Consiglio, del 22 set- 
tembre 2003, che modifica la direttiva96/22/CE del Consiglio con- 
cernente il divieto di utilizzazione di talùnè sostanze ad azione ormo- 
nica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali. 


2003/85/CE del Consiglio, ‘\del” 29 settembre 2003, relativa a 
misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la 
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e 
recante modifica della direttiva?92/46/CEE. 


2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al 
diritto al ricongiungimento familiare. 


2003/87/CE del Paflamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisee.un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei 
gas a effetto serra\nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE 
del Consiglio. 


2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 novembre? 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione 
dell’orario’di lavoro. 


2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10>novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto 
riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 


2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la 
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione 
di gas e di energia elettrica. 


2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura 
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità. 


2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli 
agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del 
Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 


2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio 
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi- 
nate sostanze pericolose. 


2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo 
status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo. 


2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa 
all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di 
espulsione per via aerea. 


2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del- 
111 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su 
una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che 
modifica la direttiva 92/42/CEE. 


2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del- 
111 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imbal- 
laggi e i rifiuti di imballaggio. 


2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti eroga- 
tori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto 
e servizi postali. 
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2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudi- 
cazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 


2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 


2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 


2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di preven- 
zione e riparazione del danno ambientale. 


2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 


2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che 
modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la 
direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 


2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 


2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente 
misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas 
naturale. 

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE ghe 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 


effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di» progetto 
del Protocollo di Kyoto.». 


— La legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicata hella Gazzetta 
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 


— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34, supplement@ordinario. 


Note all'art. 2: 


— La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E n. L 204 
del 21 luglio 1998. 


— Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse. 


Nota all'art. 12: 


— Per la direttiva 2004/22/CE, vedi note alle premesse. 


Note all’art( 13: 


— La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 
n. L 220 del 30 agosto 1993. 


— Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse. 
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Nota all'art. 15: 


— Si riporta il testo dell’art. 47 della legge 6yfebbraio 1996, 
n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34, 
supplemento ordinario: 


«Art. 47 (Procedure di certificazione(e/ò) attestazione finalizzate 
alla marcatura CE). — 1. Le spese relativesalle procedue di certifica- 
zione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste 
dalla normativa comunitaria, nonché quélle conseguenti alle proce- 
dure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a 
carico del fabbricante o del suo fappresentante stabilito nell'Unione 
europea. 


2. Le spese relative alle ‘procedure finalizzate all’autorizzazione 
degli organismi ad effettitareve procedure di cui al comma 1 sono a 
carico dei richiedenti. /Lesspese relative ai successivi controlli sugli 
organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati 
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire 
anche mediante l’esamé a campione dei prodotti certificati. 


3.I provénti derivanti dalle attività di cui al comma I, se effet- 
tuate da organi‘dell'’amministrazione centrale o periferica dello Stato, 
e dall’attività, di cui al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del 
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati 
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svol- 
gimento delle attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei 
controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle 
autorità competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gra- 
tuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 


4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, 
almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al 
comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi del- 
l’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi 
effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe 
stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui 
al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le moda- 
lità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, 
al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato 
addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le moda- 
lità per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale resti- 
tuzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle 
amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla nor- 
mativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, 
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. 


5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente arti- 
colo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attua- 
zione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 


6.I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle 
direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE; trascorso 
tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono 
tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.». 


Nota all'art. 20: 


— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al 
sistema penale». 
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Note all'art. 21: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 857, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, 
n. 319, supplemento ordinario. 


— La direttiva 71/318/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 
n. L 202 del 6 settembre 1971. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, 
n. 736, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1982, n. 282. 


— La direttiva 71/319/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
6 settembre 1971, n. L 202. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, 
n. 737, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1982, n. 282. 


— La direttiva 71/348/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
25 ottobre 1971, n. L 239. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 864, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1982, 
n. 321, supplmento ordinario. 


— La direttiva 73/362/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
5 dicembre 1973, n. L 335. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 854, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, 
n. 319, supplemento ordinario. 


— La direttiva 75/33/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
20 gennaio 1975, n. L 14. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 846, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1982, 
n. 316, supplemento ordinario. 


— La direttiva 75/410/CEE è pubblicata nella..G.U.C.E. del 
14 luglio 1975, n. L 183. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, 
n. 872, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1982, 
n. 327, supplemento ordinario. 


— La direttiva 76/891/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
4 dicembre 1976, n. L 336. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 866, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1982, 
n. 321, supplemento ordinario. 


— La direttiva 77/95/CEB»=è. pubblicata nella G.U.C.E. del 
31 gennaio 1977, n. L 26. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 856, è pubblicato nellà, Guzzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, 
n. 319, supplemento ordinario. 


— La direttiva 77/313/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
28 aprile 1977, n. L 105. 


— Il deèreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n. 834, è pùbblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1982, 
n. 314, supplemento ordinario. 


4 Da direttiva 78/1031/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 
27 dicembre 1978, n. L 364. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, 
n, 855, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1982, 
ni. 319, supplemento ordinario. 


— La direttiva 79/830 è pubblicata nella G.U.C.E. del 15 ottobre 
1979, n. L 259. 


— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, reca: «Approvazione 
del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia del 
20 luglio 1890, n. 6991.». 
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Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 

delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € 682,00 
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € 357,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico )per materie anno 2007. 


CONTO RIASSUNTIVO(DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 
serie speciali (escluso concorsi), ognî,16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzoyunico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinafi)y ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Bollettino Estrazioni, oghi 1&pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Conto Riassuntivo del(Tesoro, prezzo unico € 6,00 
LV.A. 4% a carico dell'Editore 
52 SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI 
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00 
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il 
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00 
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16agine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 190,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 
Volume separato (oltre le spesé di.spedizione) € 18,00 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di veMdita} in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali"di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.0.C. 


* 4 5 - 4 1 02 01070 3 1 7 * 8,00 


